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Resumen 

El análisis por activación con neutrones (NAA) es un método de análisis 
cualitativo y cuantitativo multielemental que permite detenninar la con
centración de elementos en diferentes materiales, de fonna exacta y pre

cisa. El método se basa en la detección y medida de los rayos gamma caracte
rísticos de un isótopo producido en la muestra por la irradiación con neutrones. 
Las aplicaciones del método de NAA en arqueología., empiezan a mediados de 
la década de los años cincuenta. 

En la presente tesis se utiliza el método instrumental de análisis por activa
ción con neutrones con rayos gamma retardados. La fuente de neutrones es el 
reactor nuclear TRIGA MARK 1Il del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares. Se analizan 13 muestras arqueológicas del periodo colonial (siglos 
XVI a XVIII) mexicano, tomando aproximadamente 15 rng de cada muestra y 
utilizando para la cuantificación el método del comparado .. o estánda.- y el mé
todo absoluto. Con el primer método se cuantifican 18 elementos y con el se
gundo 6. 

El proceso de irradiación se realizó en el sistema neumático para activación 
de los isótopos de vida media corta. Se irradiaron durante 10 segundo, decaye
ron 10 minutos y se contaron durante 90 segundos. La activación de los isóto
pos de vida media larga y mediana se realizó en el sistema fijo de irradiación de 
cápsulas. En ambos casos se irradiaron durante 4 horas. El tiempo de decai
miento fue de 5 a 8 días para los de vida media mediana y de 20 a 30 días para 
los de vida media larga y se contaron durante 1 hora y 2 horas respectivamente. 

Se utilizó el software Maestro 11 para determiruu- el área bajo la curva de 
cada fotopico identificado. 

Los resultados que se obtuvieron utilizando los métodos absoluto y del com
parador son aceptables dentro de la precisión y exactitud que cada método pro
porciona y de acuerdo a la sensibilidad para cada elemento. Las variables que 
tienen mayor influencia, en el método del comparador como en el método ab
soluto, son la medida de la radiación y la eficiencia en la detección respectiva
mente. 
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Introducción 

El análisis por activación con neutrones se utilizó por primera vez en 1936 
por Hevesy y Levi [1] y es un. de las técnicas más poderosas para el 
análisis multielemental cualitativo y cuantitativo. Los avances en los 

detectores semiconductores y especialmente el desarrollo de los reactores TRI· 
GA t, han dado un gran impulso en la difusión de esta técnica. Hoy en día, la 
aplicación de la técnica se realiza en campos muy diversos, como en arqueolo
gía, geología, biología, ciencias ambientales etc,. 

El análisis por activación con neutrones es un método analítico muftiele
mental para determinar concentraciones de elementos de manera exacta y preci. 
sao La sensibilidad de la técnica es suficiente para medir cantidades de elemen
tos a niveles de nanogramos o menores; aunque esto no quiere decir que no se 
utilice para medir cantidades mayores. 

Para llevar a cabo el método de análisis por activación con neutrones se re
quiere una fuente de neutrones, la instrumentación para la detección de los ra
yos gamma y un conocimiento detallado de la reacción nuclear. 

En un principio se puede dividir al análisis por activación con neutrones en 
dos categorías: (1) análisis por activación con neutrones con rayos gamma in
mediatos; que corresponde cuando las medidas toman lugar durante el proceso 
de inadiación y (2) análisis por activación con neutrones con rayos gamma re
tardados; cuando las medidas se llevan a cabo durante el período de decaimiento 
del radionúclido. 

El método DGNAA está basado en l. detección y medida de los rayos 
gamma caracteristicos emitidos por un isótopo radiactivo producido por la irra
diación con m;!llrones. Dependiendo de la fuente de neutrones, sus energias y el 
tratamiento de la muestra, la técnica puede tomar algún nombre en especial. En 
general, cuando se refiere a INAA, corresponde a la técni~ punmente en su 
versión instrumental. RNAA, se refiere cuando se usa separaciones radioquími
cas de isótopos antes de contar. 

Los neutrones que se utilizan para la irradiación pueden ser de diferentes 
energías. La utilización de los neutrones térmicos es quizá la más difundida Y se 
utiliZAró en el desarrollo de esta tesis. Se llaman neutrones t6nnicos a aquellos 
que tienen bajas energías; energias iguales o menores a 0.5 eV y estin en equi
librio ténnico con los átomos del medio. En los reactores de investigación, la 
mayoría de los neutrones (90 - 95%) que bombardean las muestra son térmicos. 
En general, un reactor de investigación que opera a una potencia de 1 megawatt 
genera una cantidad de neutrones térmicos de aproximadamente 10ll neutro
neslcrnl.seg. 

I Trainins Research lsotopc Produclion Gena..J AIomic. 
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-------------------------------------------------~ 
Cuando se utiliza el método del comparador, en el reactor se irradia la 

muestra desconocida junto con una muestra estándar que contiene concentra
ciones conocidas de los elementos a detennilW. Después de un período de de
caimiento apropiado, se lleva a cabo la espectrometria gamma de alta resolu
ción, para medir la intensidad Y la energía de los rayos gamma emitidos. La 
base para el cálculo de la cantidad de los elementos es URa comparación entre la 
actividad especifica inducida en el estándar y la muestra problema. 

El proceso de medida del espectro de rayos gamma, es generalmente realiza
do con detectores semiconductores de alta resolución de gennanio. Estos de
tectores tienen la resoluci6n apropiada para diferenciar la mayoria de fotopicos 
en el espectro. El laboratorio de Espectrometrla de Alta Resolución del ININ 
opera con detectores de germanio hiperpuro EG&G Ortec con una FWHM2 de 
1.65 a 1.70 keV para el fotopico de cobalto-6O de 1332 keV a temperatura de 77 
'K. La sella! eJéctrica de salida producida por estos detectores es tratada por 
diferentes módulos electrónicos para amplificar y formar el pulso que entra a un 
convertidor analógico - digital (ADC3

). Esta información digital es almacenada 
en un analizador multicanal, en el cual se acumula el espectro. Los datos adqui
ridos son analizados con el software maestro n. Este programa ajusta a una 
ecuación los puntos obtenidos de cada pulso registrado y proporciona el área 
bajo la curva, como área neta y como área gruesa. El Mea neta corresponden a 
los pulsos registrados por el detector y que provienen de la muestra en la que se 
hace el análisis. El área gruesa, corresponde a la suma del área neta y el fondo. 

J FuB Wld\b ... H.JfMu.inNm. 
, ArWog lO Digital Coovcrter. 
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Objetivos 
Al finalizar esta tesis se pretende: 

Alcanzar un resultado reproducible en el análisis multielementaI de muestras 
de origen arqueológico mediante análisis por activación neutrónica. 

Determinar la composición por medio del método del comparador utilizando 
un patrón certificado. 

Utilizar, para todos aquellos elementos presentes no certificados el método 
absoluto y analizar la propagación del error con el mayor número de variables 
que intelVienen en la obtención de resultados. 
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Capítulo 1 

1. Análisis por activación neutró-. 
mca 

1.1 Introducción 

El análisis por activación [1-5) es una técnica poderosa para hacer análisis 
cualitativos y cuantitativos de muestras de composición desconocida; que 
se obtienen irradiando la muestra que contiene núcleos estables para 

producir núcleos radiactivos (inestables). Los núcleos radiactivos pueden ser 
identificados por las propiedades de la radiación que emiten: 

1. Tipo de radiación. 
2. Fnergía de la radiación. 
3. Intensidad de la radiación. 
4. Vida media del isótopo radiactivo. 

Las muestras se pueden irradiar con diferentes proyectiles; en este caso se 
discutirá el método que emplea neutrones ténnicos; conocido como análisis por 
activación neutrónica (NM). 

El NAA fue aplicado por primera vez en 1936 por Hevesy y Levi [1); quie
nes determinaron la cantidad de Disprosio en una muestra de Itrio. El Disprosio 
se conviertó en radiactivo cuando se bombardeó con neutrones producidos por 
una fuente de Ra - Be. La sensibilidad del método se incrementa considerable
mente cuando se disponen de altos flujos de neutrones como los que se obtienen 
en un reactor nuclear. Por mucho, los neutrones ténnicos son las partículas más 
utilizadas en la irradiaci6n de diferentes tipos de muestras [1). 

La gran sensibilidad del método \o b. convertido en una bemunienta indis-
pensable en muchas áreas del conocimiento. Sus aplicaciones son muy variadas, 
entre las que se tíenen [2): Alqueologia, Geologla, Ciencia de Materiales. Inge
niería Eléctrica, Industria Nuclear. Textiles, Agricultunl. Antropologla, Biol<>
gía, Botánica. Química, P.lfculas Plésticas, Investigaciones Forenses. Geología. 
Medicina, Oceanografia, Fannacia y otras. 
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Una de las caracteristicas especiales del método es que es posible determinar 
varios elementos a la vez y en muchos casos no es destructivo. Cuando el mét€r 
do es no destructivo se conoce como análisis instrumental por activación con 
neutrones (lNAA). Cuando se habla del método destructivo, involucra separa
ciones radioqufmicas después de la irradiación. A este método se le conoce 
corno análisis radioquímico por activación con neutrones (RNAA). 

La radiación gamma es la que se emite generalmente por Jos elementos acti~ 
vados. Esta radiación puede ser inmediata o retardada. 

La radiación inmediata es la que se produce tan pronto el elemento está sien· 
do bombardeado por los neutrones (fracciones de segundo). Cuando se utiliza 
esta radiación para realizar los análisis el método se conoce como análisis por 
activación con neutrones de rayos gamma inmediatos (PGNAA). 

La radiación retardada, corresponde a la que se produce después de la irra
diación y está presente en toda la vida del elemento radiactivo. Cuando se utili
za este método para hacer los análisis se conoce como análisis por activación 
con neutrones con rayos gamma retardados (DNAAJ, 

La utilización de las diferentes técnicas de separación radioquímicas y la ra
diación inmediata o retardada, dan el nombre del método a utilizar. De aquí en 
adelante se hablará del método de análisis por activación con neutrones instru
mental retardado (DINAA). Las ventajas de este análisis son (7]: 

Las muestras para el análisis pueden ser líquidas, sólidas (compactas o pol
vos). 

No es destructivo y nO requiere pretratamientos químicos. Se evita la intro
ducción de contaminantes. 

Es una técnica con la que se pueden determinar rápidamente varios elemen
tos. 

La alta sensibilidad que dispone el método especialmente cuando los ele
mentos están a nivel de trazas. 

El método de DINAA se lleva a cabo bajo los siguiente pasos: 

Preparación de las muestras a irradiar 
Irradiación de las muestras. 
Conteo de las muestras irradiadas. 
Análisis de espectros. 
Análisis de los resultados. 

1.2 Reacciones inducidas por neutrones 

Cuando los neutrones colisionan con el núcleo, pueden ocurrir reacciones 
como las siguientes [8, 9]: 

Dispersión elástica (n. n) 
Dispersión inelástica (n, n 1 
Captura radiactiva (n. r). 
Reacción que producen otras portleulas (n,a;), (n,p) 
Reacción de fisión (nJ) 

u 
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La reacción más importante en DINAA es la reacción de captura que puede 
ser denotada por: 

Ec. 1.1 

donde AZ es el núcleo blanco y A+IZ· es el núcleo compuesto en estado excitado. 
Este núcleo es el que emite radiación gamma inmediata para desexcitarse, 
mientras que la radiación gamma de retardo es emitida por el núcleo A+IZ (pro
ducto radiactivo). 

1.3 Ecuación general de activación 

Aunque las expresiones matemáticas que se analizan a continuación son vá
lidas para activación con cualquier tipo de partículas nucleares, aquí se refiere 
específicamente a Jos neutrones, sin que se pierda de vista que puedan ser apli
cadas a cualquier otro tipo de partículas. 

Se sabe que cuando un elemento monoisotópico es bombardeado con un 
flujo de neutrones de una energía determinada se produce una reacción nuclear 
característica, con una cierta probabilidad dada por su sección eficaz. En el caso 
de la existencia de varios isótopos del mismo elemento, cada isótopo sufre la 
reacción nuclear con su respectiva sección eficaz; produciendo un radioisótopo 
de características propias y bien determinadas. 

La ecuación 1.1 se puede escribir como sigue [9]: 

K+n~L Ec. 1.2 

El número de átomos del elemento L que se forman por unidad de tiempo FL, 

es proporcional al flujo de neutrones, y el número de átomos del isótopo exis
tente de K, que se simboliza con N; siendo la constante de proporcionalidad la 
sección eficaz (~. Por tanto: 

Ec. 1.3 

El isótopo L que se fonna es radiactivo y se desintegra con su constante de 
desintegración (A) característica. Entonces, la velocidad de formación por uni
dad de tiempo de los átomos del isótopo radiactivo L, esta descrita por la velo
cidad de fonnación menos la de desintegración: 

~= F - AN di L L 

sustituyendo FL por su valor de la ecuación 1.3. se obtiene: 

d N L ~ (TfpN _ AN L 

dI 

El desarrollo del cálculo de la ecuación 1.5 se reduce a: 
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Ec. 1.6 

Si NLA. es la actividad del isótopo: 

Ec. 1.7 

donde: 
Al Es la actividad producida del isótopo L. expresada en desintegraciones 

por segundo (dps) en el tiempo t de iJTlldiación. 
N Es el número de átomos del isótopo estable existente en la muestra. 
NL Atomos del isótopo radiactivo. 
u Es la sección eficaz de activación para del isótopo blanco, expresada en 

barns. 
A. Es la constante de desintegración del isótopo radiactivo fonnado. 
~ Es el flujo de neutrones por cm2 por segundo. 

La expresión: 

(l-e-") Ec. 1.8 

es llamada factor de saturación y merece una atención especial. Al aumentar el 
valor de t y tender hacia el ¡nfmito, el valor de la exponencial tiende a cero y el 
valor del factor de saturación puede alcanzar un valor máximo de la unidad. 

Además: 
r" , 
T, ,-

Ec. 1.9 

siendo T 112 el tiempo de vida media del radionúclido producido. Sustituyendo ). 
en el factor de saturación F,(ecuación 1.8) 

(
rol ) 

F ==l_e-t~ , Ec. 1.10 

El factor de saturación es la relación de la actividad producida en un tiempo I 
a la que se produciría en un tiempo inrmito de irradiación, que es la máxima que 
podría producirse y se llama actividad de saturación: 

Ec. 1.11 

El tiempo en el cual se alcanza el valor de l. actividad de satuIación. en el 
que llega a un equilibrio en .... la formación y desintegnu:iót! de étomos radiacti
vos, dopende del período de vida media del radioisótopo, dado que la relación 
en .... 01 tiempo de irradiación y el periodo de vida media es la que hace que el 
valor de la exponencial tienda a ser despreciable. 

De esta misma relación depende el factor de saturación y cuyos valores nu
méricos en por ciento, se expresan en la Tabla 1 y se representan en la Figura 1. 
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Figura 1. Esquema de decaimiento. 

Tabla 1. Valores del factor de saturación. 

N ..... .. P .... cielito .. - '" K"""" '" úda.cdla .......... 
1 50 
2 75 
3 87.5 
4 93.75 
5 96.87 
6 98.44 
7 99.1 
8 99.61 
9 99.80 
10 ·99.90 

Volviendo a la ecuación 1.7, si se tiene en cuenta el número de átomos N 
del isótopo estable existente en la muestra. se tiene: 

donde: 

N= 6.02xIO"W·8 
M 

6.023 X J{fJ es el número de Avogadro 
W Peso del isótopo en gramos. 

Ec. 1.12 

O La abundancia isotópica del isótopo que sufre la reacción nuclear, expre
sada en tanto por uno. 

M Peso atómico del elemento. 
Sustituyendo los valores de la ecuación 1.12 en la ecuación 1.7, se tiene: 

A 
= 6.02·10"·W .;.8'(1.(I-exp(-t.ln2lTlI,)) , M Ec. l.l3 
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CQPltulQ 1: An4lisis por activación neutrónica (N~. 

que se denomina ecuación general de activación y que expresa la actividad 
absoluta producida durante la irradiación de w gramos de un elemento. 

Esta actividad se refiere a la actividad producida inmediatamente después 
del fin de la irradiación. Necesariamente entre el fin de la irradiación y el mo
mento de la medida, pasa un cierto tiempo t J por lo que habrí;t. que introducir la 
correspondiente corrección por decaimiento, que viene dada por la expresión: 

Ec. 1.14 

La ecuación I.J 4 es el factor de decaimiento, que al introducirlo en la ecuación 
1.13 queda la ecuación general de activación corregida por decaimiento. 

A = 6.02 ·10"· W· ¡;. O- '(1- exp(- 1102/7;,,)). exp(- 11 102 / 7;/2) 

M 
Ec. 1.15 

1.4 Activación neutrónica y análisis 

Para calcular el peso W del elemento existente en la muestra irradiada, no 
hay más que reordenar la ecuación 1.15 e incluir los demás parámetros que in
fluyen en la detección de la radiación gamma [5]. 

W'" A ·M _. 
6.02 IO D ·;-Oo(joPoE;·(I_exp( tln2IT11l »oexp( '11n21T112) 

Ec. 1.16 
donde: 

W Peso del isótopo en gramos. 
A Es la actividad producida del isótopo L expresada en desintegraciones por 

segundo (dps) en el tiempo t de irradiación. 
a Es la sección eficaz de activación para del isótopo blanco. expresada en 

bams. 
, Es el flujo de neutrones por cm2 por segundo. 
M Peso atómico del elemento. 
B La abundancia isotópica del isótopo que sufre la reacción nuclear, expre

sada en tanto por uno. 
P Probabilidad de emisión del fotón con una detenninada energía. 
E Eficiencia del detector de la radiación. 

Esta ecuación pennite realizar un estudio de los parámetros que influyen en 
la sensibilidad del método analitico. en función de la actividad del núclido pro
ducido en la irradiación. 
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1.4.1 Parámetros que influyen en la sensibilidad analítica 

Cuando mayor sea la actividad que se obtenga para un peso dado del ele
mento a analizar, mayor será la sensibilidad analítica con que se puede detenni
Dar dicho elemento, ya que existe una actividad mínima medible de acuerdo con 
las características del equipo de medida. 

Todos aquellos factores que conducen a aumentar el valor de la actividad, 
producen un aumento en la sensibilidad analítica del método. Estos factores 
pueden ser de dos tipos [7]: 

1.4.1.1 AqueUos que son independientes del analista 

La sección eficaz de activación influye enonnemente en la sensibilidad. Esta 
varía desde varios de miles de barns hasta unos pocos milibams. En consecuen
cia, aquellos elementos con elevadas secciones eficaces podrán ser determina
dos con mucha más sensibmdad que aquellos que tengan una sección eficaz 
baja. 

La abundancia isotópica natural del elemento que sufre la reacción nuclear 
influye de manera similar a la de la sección eficaz, aunque su intervalo de varia· 
ción es infinitamente más pequeño, influyendo menos en la sensibilidad. 

El flujo de neutrones con que se bombardea, viene detenninado por el flujo 
existente en la posición de irradiación del reactor. El flujo disponible es un fac· 
tor importante en la sensibilidad analítica. 

El peso atómico del elemento irradiado. Este tiene escasa influencia en la 
sensibilidad ya que sus variaciones son pequeñas. Se puede decir que las sec
ciones eficaces de activación son menores para elementos ligeros. 

1.4.1.2 AqueUos que pueden ser variados por el analista 

En realidad, para modificar la sensibilidad el analista solo puede actuar con 
dos factores: 

El tiempo de irradiación de la muestra y 
El tiempo de decaimiento. 

Ambos están relacionados con el tiempo de vida media del radionúclido y a 
su vez éste es independiente del analista. Para periodos muy largos, solo se pue· 
de obtener con una pequeña fracción de la actividad de saturación. En el caso de 
períodos muy cortos, la actividad de saturación se alcanza fácilmente, pero la 
actividad obtenida desaparece rápidamente. En la práctica no es razonable pre
tender incrementar la sensibilidad prolongando la activación más de dos o tres 
períodos de vidas medias [7]. 

En el caso de radionúclidos con vidas medias largas, la prolongación excesi
va del tiempo de irradiación, para obtener una mayor sensibilidad, resuJtaría en 
un mayor costo del análisis y una demora en su realización, así como el peligro 
de alteración o destrucción de las muestras en envases por la radiación neutróni
ca y gamma acumulada. Para realizar la determinación de estos elementos, el 
tiempo de irradiación debe corresponder una pequefia fnocción del factor de 
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saturación; generando baja sensibilidad, a no ser que factores como su elevada 
sección eficaz compense este efecto. 

En general, para calcular la sensibilidad, hay que fijar el número mínimo de 
desintegraciones que pennitirian al instrumento de medida detenninar dicha 
actividad sobre el fondo natural con un mínimo de precisión. Sobre estas cifras 
hay una variación significativa entre diferentes autores, por tanto hay que actuar 
con cautela, infonnándose del tipo de instrumento o el número de cuentas de~ 
tectables fijadas como mínimo. 

La Tabla 2 muestra las sensibilidades o limites de detección del análisis por 
activación empleando reacciones (n, y) a un flujo aproximado de 1013 neutro
nes/cm2 seg. Estas medidas se realizaron en el rector de investigación de la Uni
versidad de Missouri. 

Tabla 2. Sensibilidades del análisis por activación 

ElemeDto Umite de detec-
.ióD (ppb). 

Na 3.5 x lO" 
K S.S x 10' 
C. 6.0 x 10" 
Ti 2.0 x lo' 
Fe 8.0 x lO·, 
B. 1.0 x 10" 
Cs 1.0 x 10 
Co 4.0 x 10 
Sr 2.0 x 10' 
Rb 1.5 X 10" 
Hf 1.5 x 10" 
Eu 4.5 x lO 
Cr 2.0 x lO·, 
Ce 2.0 x 10" 
Se 5.5 x 10" 
La 1.0 x 10" 
As 2.5 x lO' 

Hay que considerar que todos los valores reportados se refieren general
mente a elementos puros y que los valores difieren considerablemente cuando. 
en la práctica, se emplean muestras complejas. 

1.5 Métodos de análisis por activación 

En la Figura 2 se presenta un esquema del método de aná.lisis por activación 
en general. 
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1.5.1 Método absoluto 

Este método utili7a la ecuación general de activación, ecuación 1.16. 
Para conocer el peso en gramos del elemento, es necesario conocer con la 

mayor exactitud posible los parámetros del segundo miembro de esta ecuación. 
De todos ellos. quizá los únicos parámetros que se pueden conocer con pre

cisión son: el tiempo de irradiación y el tiempo de decaimiento, puesto que el 
flujo neutrónico es preciso medirlo experimentalmente en la posición de irradia
ción y su valor, aparte de estar sometido a cierta imprecisión experimental, pue
de variar dentro de ciertos márgenes, (según la potencia de operación del reac
tor. disposición de los elementos de combustible, grado de quemado de los 
mismos y proximidad de otras muestras.) de una irradíación a otra. Como con
secuencia los valores del flujo de neutrones solo son aproximados y nunca 
exactos. 

.....-I..I.I..I.~--, Medidade 
radioactividad 

Figura 2. Esquema del método de NAA. 

Si observa las constantes que intervienen en la ecuación 1.16, se encuentra 
que sólo es posible obtener datos precisos y concordantes de los siguientes (7): 

• Vida media del radionúclido. 
• Peso atómico del elemento y 
• Abundancia isotópica natural. 

La literatura difiere mucho en el valor de la sección eficaz. Esto plantea un 
serio problema al escoger el valor más adecuado. 
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Capitulo" AnáI/sq poractiW:Jc16n IIrIlIrMÍCQ (NAAI 

En la práctica, las medidas de actividad que se realizan se refieren a medidas 
relativas y sólo miden una fracción de la actividad absoluta del núclido, fracción 
que es proporcional a la misma. Esta proporcionalidad depende entre otras cosas 
de: 

• Energia de la radiación emitida. 
• Detector empleado. 
• Configuración geométrica de la muestra .. 
• Configuración geométrica del conjunto muestra y detector. 
• Eficiencia del detector. 
• La probabilidad de desintegración en la radiación medida., que viene de· 

tenninada por el esquema de decaimiento del radionúclido. 
• Otros factores, tales como la autoabsorción y rebote en blindajes y mate

riales de soportes. 

Para estos se debe realizar una medida absoluta de la actividad, lo cual es 
una técnica dificil y no siempre posible, o bien utilizar un detector calibrado 
previamente con núelidos patrones de actividad absoluta conocida, nonnalizan
do todos los parámetros de geometría de la muestra, del detector y del conjWlto 
muestra - detector, y, obtener experimentalmente la curva de eficiencia del de
tector. 

Todo esto da como resulta.do que la medición realizada esté sujeta a errores 
sistemáticos. Por otro lado, la ventaja del método es que se necesita realizar 
menos trabajo de laboratorio. 

Es de esperar que en el futuro se tengan nuevos y mejores datos nucleares 
para el mayor empleo de este método. 

1.5.2 Método del comparador o estándar 

Para eliminar los inconvenientes del método absoluto, en la práctica lo que 
se utiliza es el método del comparador o estándar, que consiste en irradiar si
multáneamente con las muestras desconocidas un peso conocido <kl elemento o 
elementos a detenninar y medir la actividad relativa de la muestra y del compa
rador, con el mismo detector y en las mismas condiciones geométricas para 
ambas muestras y para el conjunto muestra detector. 

En estas condiciones se puede ver que todos los parámetros nucleares y de 
irradiación que intervienen en la fónnula 1.16 son análogos para la muestra y el 
comparador, independientemente de sus valores absolutos. Asimismo, el factor 
de saturación será el mismo, como lo será el flujo de neutrones si la irradiación 
se lleva a cabo en posiciones muy próximas, y en caso de que hubiese diferen
cias apreciables, bastará corregir por las variaciones relativas de flujo, debidas a 
la posición de imdiación, mediante el empleo de un monitor adecuado para el 
flujo de neutrones. 

Entonces aplicando la ecuación 1.16 tanto para la muestra como para el 
comparador o estándar, se obtienen dos ecuaciones similares; dando como ~ 
sultado l. ecuación o relación de lIoyd [7]: 
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Ec. 1.17 

Siendo A", Y Ac las actividades relativas correspondientes a la muestra des
conocida y al comparador respectivamente. Estas actividades están corregidas 
por las diferencias de tiempo en la medida debido al decaimiento radiactivo. 

Wm y Wc son el peso del elemento blanco en la muestra y el comparador. 
De la ecuación 1.17 se puede despejar el peso del elemento a detenninar y se 

obtiene: 

Ec. 1.18 

Este método es el más utilizado, debido a su simplicidad e independencia de 
las constantes nucleares del núclido bombardeado y del producto de la reacción. 

Cuando se realiza un análisis cuantitativo de una muestra con elementos 
desconocidos, es primero necesario llevar a cabo un análisis cualitativo, para 
determinar que elementos se encuentran presentes y así preparar los estándares 
o comparadores. 

1.5.3 Método del patrón interno 

Este método es una variante del método del comparador, se usa para corre
gir errores debido a la autoabsordón del flujo neutrónico en el interior de las 
muestras, cuando estas contienen grandes cantidades de elementos con altas 
secciones eficaces; provocando atenuación del flujo de neutrones en el interior 
de la muestra y como consecuencia una activación diferente de la muestra y de) 
comparador. 

Este método fue descrito por Hoste, Leliaert y Euckhaut [7) en 1958 y en 
realidad es poco usado. 

El método se basa en los siguientes principios: Dos muestras A y B que con~ 
tienen cantidades desconocidas del elemento X a analizar, se irradian simultá~ 
neamente en posiciones cualesquiera del reactor; no es necesario que presenten 
el mismo flujo. Antes de la irradiación la muestra B se mezcla homogéneamente 
con un peso e conocido del elementoXa ser analizado. 

Si se elige el elemento Y, presente en la muestra analítica, cuya actividad se 
pueda medir cómodamente, preferiblemente un radionúclido de periodo largo, 
para realizar la medida de sus actividades una vez que la actividad de X ha de
caído a niveles mínimos. 

Así: 

PA Peso de la muestra A 
PB Peso de la muestra B 
A(I'}A Actividad del elemento Yen la muestra A 
AroB Actividad del elemento Yen la muestra B 
A(X)A Actividad del elemento X en l. muestra A 
A~B Actividad del elementoXen la muestraB 
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Si se aplica la ecuación 1.17 a las actividades del elemento Y, en ambas 
muestras. se tiene: 

Ec. 1.19 

La autoabsorción del flujo de neutrones, debida a la diferencia de peso de la 
muestra B es corregida por a. 

Por otra parte si S(X}. es la actividad especifica del elemento X en la muestra 
B, es decir, la actividad por unidad de peso del elemento. La actividad debida al 
peso e añadido del elemento X de dicha muestra. será la diferencia entre las 
actividades de la muestra a la que se le ha aftadido y a la que no, teniendo en 
cuenta sus pesos respectivos, se tiene: 

Ec. 1.20 

Finalmente: 

Ec. 1.21 

que pennite obtener la actividad específica del elemento X en la muestra B ya 
que se puede calcular el valor de a de la expresión 1.19. 

El cálculo del peso (o concentración) del elemento X en la muestra A es 
inmediato, así: 

Ec. 1.22 

1.6 NAA empleando elementos de vida media corta 

Un caso que merece atención especial es cuando los radionúclidos produci
dos tienen tiempos de vida media corta [7]. 

Realmente no hay un límite claro en el periodo de vida media de los ra~ 
dionúclidos que pem1ita dividirlos en períodos largos y cortos, en la realidad 
este limite es artificial y arbitrario. 

En general, se considera que los radionúclidos con vidas medias de 0.5 Ó 1 
hora son de períodos cortos. Asimismo, se considera como radionúclidos de 
vidas medias ultracortas aquellos que tienen el orden de segundos, inferiores a 
un minuto. 

1.6.1 Ventajas de elementos de vida media corta 

Los análisis se realizan con una mayor sensibilidad, porque al tener una vida 
media corta, se alcanza un valor elevado del factor de saturación, desde luego, 
mucho mayor de Ja que se alcanzaría con la misma irradiación pera radionúcli-
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dos de vida media larga. El resultado analitico se obtiene rápidamente y en con
secuencia se puede realizar un gran número de análisis diarios. 

La rapidez pennite obtener resultados más precisos, repitiendo varias veces 
el análisis sobre la misma muestra. En general, el análisis se hace no destructivo 
en fonna muy rápida, facilitando la automatización de los análisis y la aplica
ción rutinaria a un gran número de muestras. 

1.6.2 Desventajas de elementos de vida media corta 

El intervalo de la irradiación y la medida está limitado fuertemente por la vi
da media. Por esta razón se deben realizar análisis no destructivos. En casos de 
vidas medias más largas se pueden realizar separaciones radioquímicas. 

Para poder realizar los análisis con sensibilidad se requiere una fuente con 
un alto flujo de neutrones y un medio rápido de transporte desde la fuente hasta 
el sistema de detección, así como aparatos muy precisos para detenninar el 
tiempo transcurrido. Esto se suele realizar mediante el empleo de tubos neumá
ticos. El tiempo de detección no debe ser menor a la mitad de su vida media o lo 
que es lo mismo: 

1.7 Tubos neumáticos 

La posibilidad de realizar en la práctica análisis por activación con elemen
tos de vidas medias cortas depende de la disponibilidad de dispositivos de 
transporte ultra rápidos. Esto se realiza con tubos neumáticos para la transferen
cia de muestras, usando contenedores llamados rabbit, que protegen las mues
tras en el transporte y en la írradiación. Están construidos de materiaJes resis
tentes que no se activan o si se activan decaen rápidamente, ejemplo de ellos 
son el polietileno de alta densjdad y el aluminio. 

Los tubos neumáticos se dividen en dos: los operados por presión y los ope
rados por vacío. 

Los sistemas operados con presión ofrecen ventajas considerables a Jos ope
rados por vacío. Los sistemas por vacío fueron los primeros en utilizarse. 

Entre las ventajas de los sistemas operados por presión se pueden incluir: 

l. Ofrecen la posibilidad de cambiar a voluntad la presión del gas y en conse
cuencia, la velocidad de las cápsulas. 
2. Es poco probable que una cápsula se atasque en algún sitio dentro del siste
ma. 
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1.8 Preparación de las muestras para la irradiación 

La persona que prepara las muestras debe tener gran precaución para no 
contaminar, ya que como se ha dicho, NAA puede detectar trazas de elementos 
que con otras técnicas químicas serian im¡x>sibles [8]. 
En las muestras sólidas se debe limpiar su superficie para remover toda clase de 
contaminantes. La muestra se debe pesar después de ser removidos todos los 
posibles contaminantes o material ajeno. Se debe pesar antes y después de la 
irradiación. 

Los liquidos y los polvos que no pueden ser limpiados., se debe tener espe
cial cuidado en quitar toda contaminación de los contenedores. En el caso de los 
polvos. se debe tener en cuenta que verdaderamente sea una cantidad que repre
sente a la muestra a analizar. 

Los materiales que contienen a la muestra deben tener las siguientes caracte
ósticas: 

l. Deben tener alta resistencia a la radiación y a la temperatura. 
2. Tener el menor número de elementos que puedan ser activados. 
3. Deben ser baratos y fáciles de manejar. 

Los materiales que se usan con más frecuencia son: el polietileno, la sílice y 
el aluminio. El polietileno satisface los puntos 2 y 3 de las consideraciones ante
riores, pero tiene menos resistencia a la radiación y a la temperatura. La sflice 
puede tener mayor cantidad de impurezas que se puede activar. El aluminio es 
el menos utilizado de los tres. se utiliza para sólidos y aunque también se puede 
activar, su vida media solamente es de 2.3 minutos. 

1.9 Preparación·de estándares o comparadores 

Los estándares o comparadores [10. 11 J son los que contienen una cantidad 
conocida del elemento a determinar. La cantidad de elemento se deposita en 
matrices de material iguales o parecidas a la que contiene la muestra con el ele
mento en cuestión. 

Estos estándares contienen el elemento a detenninar en forma de óxidos o 
sales. Si el elemento se encuentra como catión. se usan carbonatos o acetatos. 
Las sales de amonio son usadas generalmente cuando el elemento está en forma 
de anión. 

Alguna descripción muy general del método puede ser la siguiente: 
El elemento a ser analizado puede provenir de su fonna elemental. 
En otro caso se usa saJes u óxidos. 
Se puede usar una solución acuosa que contenga al elemento. 

• Se puede usar papel filtro para obtener los residuos d. la evaporación, los 
cuaJes contienen el elemento en cuestión. 
Se usan materiales con concentración conocida del elemento. 
El elemento se deposita en matrices muy parecidas a las de la muestra a 
analizar. 
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Las cantidades del compuesto que contenga al elemento, se usan en ténninos 
de microgramos. Aunque es más dificil su preparación cuando se usan miligra
mos, el inconveniente que se pueda presentar es la fonnación de una actividad 
excesiva; generando dificultad en el transporte y medición de la muestra. Tam
bién se puede presentar autoabsorción en el estándar cuando mayor es la canti
dad del elemento que se deposita. 

l.l O Interferencias en el NAA 

Las interferencias con la matriz [12-14 J, resultan en incrementos en los erro
res. La interferencia nuclear más relevante es por la cantidad de reacciones ge
neradas en la muestra y son un problema en potencia para cualquier detennina
ción; particularmente si los elementos tienen una alta sección eficaz. Otra inter
ferencia común son las reacciones de fisión del uranio. Se necesita hacer co
rrecciones si la concentración de uranio en la muestra es alta. 

Hay interferencias en el espectro gamma cuando dos radionúclidos emiten 
energías parecidas o cercanas. Este problema se puede resolver usando un de
tector con alta resolución, buscando otra energía con la cual se pueda identificar 
al radionúclido y utilizando la vída media cuando sea posible, dejando decaer al 
isótopo de vida media más corta. 
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Capítulo 2 

2. Espectroscopía 
gamma 

2.1 Introducción 

con Rayos 

La espectrometría [15-17] es la forma de medir la radiación que da como 
resultado la distribución de energías emitidas por una fuente radiactiva o 
producidas por una reacción nuclear. Hoy en día. se refiere al espectro 

electromagnético continuo; así como a todas las partículas atómicas y suhatómi
cas que se han descubierto. 

Los rayos gamma (fotones) se tratan como radiación electromagnética o co
mo partículas. Una onda electromagnética es caracterizada por su longitud de 
onda o frecuencia. Un fotón es una partícula que tiene carga cero y cero de ma
sa, viajando a la velocidad de la luz. Tiene úna energía igual a kv. Las propieda
des de onda de un fotón son usadas para medidas de bajas energías. En todos los 
otros casos, la detección de fotones está basada en su interacción como partícu
las. 

Para llevar a cabo las medidas de estas energías, se hace uso de los detecto
res de radiación. La detección de la radiación nuclear es el resultado de la inte
racción de la radiación con el material del detector. Por esto es importante dis
cutir la interacción de la radiación gamma con la materia. Aquí solo se hará 
referencia a la detección utilizando detectores de germanio (Ge J. 

2.2 Formas de deposición de la energía en el detector 

En cada evento de penetración de la radiación en la materia; la energía se 
disipa por ionización o excitación de los átomos. Las interacciones principales 
son [16,17]: 

l. El efecto fotoeléctrico 
2. El efecto Complon y 
3. La producción de pares. 
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Los electrones (o positrones) producidos por esta interacción depositan su 
energía en el detector y éste genera un pulso (voltaje) que significa el paso del 
fotón. La altura de este pulso es proporcional a la energía depositada en el de
tector. Entonces, el objetivo es la medida de la energía de este fotón incidente. 

2.2.1 Efecto fotoeléctrico 

Si se lleva a cabo la interacción fotoeléctrica, el fotón cede toda su energía a 
un electrón, este electrón tiene una energía igual a E - Be, (fotoelectrón), donde 
Be es la energía de amarre del electrón. Si la interacción ocurre en la superficie 
del detector, es probable que la energía sea depositada fuera del detector. La 
probabilidad de que esto acontezca es pequeña. En la práctica se asume que 
todos los fotones incidentes dejan toda su energía en el detector. Esta energía es 
menor que la energía del fotón incidente, por la cantidad, Bt. 

Después del efecto fotoeléctrico, un electrón de una de las capas externas del 
átomo salta a la vacante que dejó el fotoelectrón, para volver al átomo a su esta
do basal. Esto ocurre en un tíempo aproximado de 10-3 s. Esta transición elec
trónica es s.eguída de la emisión de un rayo X o un electrón Auger. El electrón 
Auger también deposita su energía en el detector. Los rayos X con energías 
bajas (10 keV o menos), interaccíonan nuevamente por efecto fotoeléctrico y 
generan otro electrón. El resultado neto de estas interacciones sucesivas es que 
la energía Bt también es depositada en el detector. Ambas energías, (E - Be)= 
energía del fotoelectrón y B e= energía del rayo X o electrón Auger, contribuyen 
al mismo pulso. Por tanto, la altura del pulso es proporcional a: 

(E-B,}+B,=E Ec.2.1 

que es la del fotón incidente. La conclusión es: Si el fotón interactúa fotoeléctri
camente, el resultado del pulso tiene una altura proporcional a la energía del 
fotón incidente. 

2.2.2 Efecto Compton 

Si toma lugar el efecto Compton~ solamente una fracción de la energía del 
fotón será dada al electrón. El fotón disperso se lleva el resto de la energía. La 
energía del electrón es depositada en el detector. 

El fotón disperso puede o no puede interactuar nuevamente con el detector. 
La probabilidad de que interactue depende del tamaño del delector, la posición 
de la primera interacción, la energia del fotón disperso y el material de que está 
construido el detector. Siempre hay la posibilidad de que el fotón disperso se 
escape. En esta situación se fonna un pulso de altura proporcional a su energía, 
que es menor a la energía del Cotó!! incidente. 

Si ocurre el efecto ComptOll, los pulsos son producidos por electrones 
Compton desde alturas desde V=O voll. que corresponden a la energia mlnima 
de T./Ir = 0, hasta una altura rruixima, Y __ que corresponden a una energía má
xima T.-.:r, que está dada por. 
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Ec. 2.2 

Las Figuras 3 a S ilustran el espectro de un fotón monoenergético que es detec
tado como resultado del efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. 

n(EI 

~ __ .L-___ E 

Eo 

Figura 3. Espectro gamma Monoenergético. 

n(C) 

.J 

o ce Co 
Número de canal 

Figura 4. Espectro de pulsos de la fuente con perfecta resolución en energfa. 

La Figura 3 muestra el espectro del. fuente. En el caso de una energía per
fecta de resolución, esta fuente monoenergética produce en un analizador multi~ 
canal, el espectro de la Figura 4. Algunos fotones producen pulsos que se regis
tran en el canal cero e .. correspondiente a la energía Eo y esto contribuye a la 
formación completa del pico. Los electrones Compton son roaponsables de la 
parte continua del espectro, exteodiéndose cIesde el canaJ cero basta el canaJ ce 
y es llamado Compton continuo. El fino) del Compton continuo se llama 
Compton del borde, con-espondiendo a la ena¡fa dada por la ecuación 2.2. Co
mo no existen detectorea con energía de JeSOIución perfecta; el espectro pro
ducido es como el de la Figura S. 
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Figura 5. Espectro de la fuente con efectos estadísticos. 

La J ínea punteada muestra el espectro en ausencia del efecto Compton. 

Algunas veces en las interacciones Compton ocurren en la superficie del de
tector o en el material que lo protege. Entonces hay una alta probabilidad que el 
electrón escape y solamente la energía del fotón dispersado es depositada en el 
detector. La energía del fotón disperso esta dada por: 

E 
Elllm=~ 

1+--, 
me 

Ec. 2.3 

Ocasionalmente se fonna un pico que se observa en el espectro gamma, el 
cual es llamado pi.co de retrodispersión. 

La fonnación del fotopico o la dispersión Compton. depende de la energía de 
los rayos gamma incidentes y del tamafio del detector. La razón entre el coefi
ciente de dispersión Compten y el coeficiente de atenuación total detennina la 
fannación en mayor o menor medida del fotopico a el Campton continuo. 

2.2.3 Formación de pares 

Si la energía del rayo gamma excede el doble de la energía equivalente de la 
masa del electrón (1.022 MeV), el pro<:eso de producción de pares es energéti. 
camente posible y por tanto este proceso es viable únicamente para rayos 
gamma de energías íguales o mayores. 1.022 MeV. Como resultado de l. pro
duccí6n de pares, el fotón cede su energía el par electrón· positrón. La energía 
cinética total del par electrón· positrón. es: 

T. +T. =T=(E-1.022)Mev • • 
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La energía cinética del par es depositada en el detector ( los argumentos son 
los mismos que para los fotoelectrones o los electrones Compton). El pulso es 
proporcional a la energía T~E-J.022 M,V. 

La partícula resultante (el positrón), viaja unos cuantos milímetros perdiendo 
su energía. hasta que a una velocidad comparable a la de un electrón orbital se 
combina con un electrón del medio para que ambos se colapsen, desaparezcan y 
sean reemplazados por dos fotones gamma que saldrán en sentidos opuestos y 
con una energía de 511 ke V cada uno. 

Hay algunas posibilidades que pueden ocurrir con estas dos energías de ani· 
quilación: 

l. Ambas energías de aniquilación son depositadas en el detector. Entonces se 
producirá un pulso de altura proporcional a la energía: 

(E -l.022)Mev+ l.022Mev~ E Ec. 2.4 

2. Ambas energías de aniquilación escapan. Entonces se producirá un pulso de 
altura proporcional a la energía: 

(E -l.022)Mev Ec. 2.5 

3. Un fotón de la aniquilación se escapa. Entonces se producirá un pulso de 
altura proporcional a la energía: 

(E-I.022)Mev+0511Mev=(E-0511)Mev Ec. 2.6 

Si la producción de pares toma lugar en la capa protectora de la superficie 
del detector, es posible que solamente se cuente uno de los fotones de aniquila
ción. Para cualquiera de los dos fotones, el pulso que se fonne tendrá una altura 
proporcional a la energia de 0.511 Ak V. 

Finalmente, se pueden observar todos los picos correspondientes a estas 
energías; pero esto no quiere decir que aparezcan todos en el espectro gamma. 
El número, energía e intensidad del pico, dependen del tamailo del detector, la 
geometría de la fuente (si es o no colimada) y de las energlas g¡unma que se 
tenga en el espectro. Si la fuente es monoenergética (1DJ8 g¡unma); el espectro 
mostrará con certeza: 

l. El pico de energía completo (fotopico); coúespondiente a E y es la 
máxima altura del pico. 

2. El borde del Complon, 

otros picos que se podrfan observar son: 

3. El pico de retrodispersi6n. 
4: El pico de escape simple. 
5. El pico de doble escape. 
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Los picos de simple y doble escape son muy importantes para analizar un 
espectro complejo, ya que se debe identificar con extrema precaución para no 
confundirlos con los verdaderos picos producidos por la fuente. 

2.3 Definición del espectro de energía 

Un espectro de energía [17] es una función que da la distribución de partí· 
culas en términos de su energfa. Hay dos fonnas de estudiar el espectro de ener
gía: 

=> Espectro diferencial y 
=> Espectro integral. 

2.3.1 Espectro de energia diferencial 

Es la distribución más común de las dos, es conocido simplemente como el 
espectro de energía. Es una función de n(E), con el siguiente significado (Figura 
6.): 

n(E)dE = El número de partículas con energía entre E y E + dE Ó 

n(E) = El número de partículas con energía E por intervalo de energía 

n(E 

E 
E E+dE 

Figun 6. Espectro diferencial de energia. 

2.3.2 Espectro de energía integral 

Es función de N(E), donde N(E) es el número de portieulas con energfa ma
yor o igual a E. La cantidad N(E) es representada por el área de líneas cruzadas 
de la Figura 6. 

El espectro integral y el diferencial se relacionan por: . 
N(E) = In(E)dE Ec. 2.7 

E 
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Para tener una visión clara de lo que pasa en estos dos tipos de espectros se 
considera lo siguiente: De acuerdo al espectro diferencial de la Figura 7. hay 10 
partículas en cada energía de 11, 12y 13 MeV. 

10 ~_ - - - - - .--,.-, 

Gn(E) 

• • 
o " 11 12 13 14 

E.MeV 

Figura 7. Espectro diferencial de energía del ejemplo. 

El espectro integral se muestra en la Figura 8 y sus valores en las diferentes 
energías son: 

N(E) 

30 m _________________ _ 

10 

o 
o 9 10 11 12 13 14 

E,MeV 

Figura 8. Espectro integral de energía del ejemplo. 

N(l4) = O No hay particulas arriba de E = 14 MeV 
N(l3) = 10 10 partículas en E= 13 MeV, y sobre 
N(l2) = 20 20 partículas en E = 12 MeV, y sobre 
N(lI)=30 30 particulasen E= II MeV, y sobre 
N(JO) = 30 30 partícula. en E = 10 MeV, y sobre 
N(O) = 30 30 partículas en E = O 
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2.3.3 Espectro integral con analizador monocanal (SeA") 

Medir con un espectro integral significa contar todas las partículas que tie
nen energías mayores o iguales a una energía E, o equivale a contar todas las 
partículas que generan una altura de pulso V (volts). 

Si el discriminador operando en modo integral se coloca a un voltaje vo• to
dos los pulsos con alturas menores que Vo serán desechados. mientras que todos 
los pulsos con alturas mayores a Vo serán gravados en el espectro. 

2.3.4 Espectro diferencial COD UD analizador monocanal 

Las medidas con un espectro diferencial para detenninar el número de partí
culas dentro de un intervalo de energía .dE, o su equivalente para determinar el 
número de pulsos en un intervalo LiV, se utilizan el analizador monocaoa! 
(SeA), operando en modo diferencial. 

Si el umbral más bajo del SeA esta en VI (o El) y la ventana tiene una am
plitud de ..1V(o L1E), entonces se registran solamente los pulsos con alturas entre 
VI y V¡+ AV. Todos los pulsos fuera de este intervalo son desechados. 

2.4 Relación entre la distribución de altura de pulso yel 
espectro de energía 

Para detenninar el espectro de energía de las partículas emitidas por una 
fuente, es necesario contar con un detector y la electrónica apropiada. Los re~ 
querimientos fundaÍnentales para el detector y la electrónica son [17]: 

l. La partícula depositará en el detector toda su energía o una 
fracción conocida y constante. 

2. El pulso de voltaje producido por el detector será proporcional a 
la energía disipada por la partícula en el detector, o existirá una 
relación conocida entre la energía disipada y la altura de pulso. 

3. La amplificación electrónica será la misma para todas las altu
ras de pulsos. 

La radiación gamma no necesariamente deposita toda su energía en el de
tector. 

Los eventos que transfonnan la energía de las partículas en pulsos de voltaje 
son de naturaleza estadística. Como resultado de esto, si todas las particulas 
depositan la misma energía en el detector, los pulsos que se obtendrán no serán 
los mismos, pero tendrán una distribución muy cercana. 

Como resultado del depósito incompleto de energla y d. la naturaleza esta· 
dística de los eventos que toman lugar en el detector; es diferente la fonna de la 

j Singlc-Channd Analym. 
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distribución de la altura de pulso obtenida por el detector que los pulsos que 
emite la fuente, como se aprecia en las figuras 4 y S. 

l. El espectro ideal de la fuente: Es el espectro de energía emitido por las par
tículas de la fuente. 

2. El espectro de la medida: Consiste de la medida de la distribución de la altu
ra de los pulsos. 

'--__ -1-____ E 

Eo 

Figura 9. Espectro ideal de energía de una fuente gamma monoenergética. 

Observando la distribución de pulsos de la Figura 10, producida por una 
fuente gamma monoenergética, no es idéntica con el espectro ideal de la fuente, 
que se muestra en la Figura 9. El objetivo de la medida es tomar la distribución 
del espectro de la fuente, ya que debido a factores estadísticos y de colección de 
carga en el detector no es posible, entonces se tienen que aplicar correlaciones 
apropiadas para finalmente obtener la medida de la fuente . 

• (V) 

L---------~-----------v Vo 

Figura 10. Distribución de altura de pulsos. 

2.5 Resolución en energía de un sistema de detección 

La calidad del funcionamiento de un sistema de detección [6], es CIIJ8C1eri
zada por la amplitud de la distribución de altura de puIsoo obIenida con las par
ticulas de la misma energla (fuente monoenergélica). Aunque las part/coJas 
depositen exactamente la misma energla en el detector, la distribución de la 
altura de pulsos no será una linea como se observa en la Figma 11, tendrá una 
amplitud, aunque sea mínima, debido a: 
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Figura 11. Energía de resolución de un detector{r ó EoITJ 

l. Fluctuaciones estadísticas en el número de conductores de carga producidas 
en el detector. 

2. Ruido electrónico del mismo detector, el preamplificador y el amplificador 
3. Colección incompleta de carga producida en el detector. 

La amplitud medida a la mitad de la máxima altura de la campana. se desig
na como r o bien por" ancho del pico a la mitad de la altura" (FWHM). La 
capacidad de un detector para identificar partículas de diferentes energías, es 
conocida como resolución en energía y está dada en términos de ro de la razón 
R(E,). donde: 

Ec.2.8 

La amplitud está dada en unidades de energía y la razón R(Efll en porcentaje. 

2.5.1 Efecto de las fluctuaciones estadísticas: El factor de Fa
no 

El factor de fano se define como: 

F= (a,-J' 
No. Pares 

Ec. 2.9 

Los valores extremos del factor de Fano son O y l. Para F= O significa que 
no hay fluctuaciones estadísticas en el número de pares producidos. Sería el 
caso si toda la energía fuera usada para la producción de acarreadores de carga. 
F = 1 significa que la producción de pares esta gobernada por la estadfstica de 
Poisson. 

Para detectores semiconductores el valor de F es alrededor de 0.06. 
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La amplitud r de una distribución Gausiana está dada por: 

Ec. 2.10 

2.5.2 Efecto del ruido electrónico en la resolución en energía 

El ruido electrónico consiste de las pequeñas variaciones del voltaje (mV) en 
el equipo electrónico, alrededor de la línea cero como se muestra en la Figura 
12, con un voltaje promedio de V diferente de cero. Para ver el efecto del ruido 
en la energía de resolución, se considera un pulso de altura constante V. En la 
ausencia de ruido, el FWHM de la distribución de estos pulsos es cero. Si hay 
presencia de ruido. los pulsos se superpondrán sobre el ruido dando como re
sultado pulsos desiguales, como se ejemplifica en la Figura 13. Todos los pulsos 
forman una distribución Gausiana centrada en Y y tienen una amplitud igual a: 

Ec. 2.11 

V HH-t--t=-t-++f=',,~~Tiempo 

Figura 12. Ruido electrónico. 

" v 

.J \ -l,. .Tiempo 
--V 7' ..... _---

Figura 13. Pulsos superpuestos sobre el ruido. 

2.5.3 Efectos de la colección incompleta de carga 

En un detector semiconductor, el efecto de la colección incompleta de carga 
es debida a la red de los acarreadores. La cantidad de carp aInIpada es aproxi
madamente proporcional a la energía depositada en el detector. la cual a su vez 
es proporcional a la energía de las partículas incidentes. EsIe efecto depende del 
material d. que está hecho el detector y los daiIos sufridos por la radiación. 
Generalmente, este efecto es incluido en las fluctuaciones estadísticas. 
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La amplitud total o la energía de resolución total se obtiene como la raíz 
cuadrada de la suma de los cuadrados de los efectos estadísticos y del ruido, así 
como de la colección incompleta de la carga. 

Ec. 2.12 

Para detectores semiconductores, a bajas energías f" > r/y para altas energías 
r,,< r¡ 

2.6 Importancia de una buena resolución en energía 

Si se van a medir varias energías es muy importante tener una buena resolu
ción en energía. Tomando como ejemplo de la Figura 14, que contiene dos 
energías El y E2. Asumiendo que este espectro es medido con un sistema que 
tiene energía de resolución igual a r, se examinan los siguientes casos: 

L-_'-_-'-_ E 
El E2 

Figura 14. Espectro fuente con dos energías. 

Caso 1: E1 - El > 2f. El espectro medido es mostrado en la Figura 15. El siste
ma puede resolver los dos picos; los dos picos pueden ser identificados como 
dos energías separadas. 

Figura 15. Espectro para el caso 1 
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Caso ll: ~ ~ El = 2f. En este caso es mostrado en la Figura 16, los picos aun 
pueden ser resueltos. 

r r 

Figura 16. Espectro para el caso ll. 

Caso m: El· El = r. Este caso es mostrado en la Figura 17. La línea sólida 
muestra como el espectro medido se mira como la suma de los dos picos. 

r 

-, ' , \' 
, .' 
I I 'l.' , , 
-~ , 
El E2 

Figura 17. Espectro para el caso In. 

r 

E 

Es obvia la dificultad que se tiene para identificar los dos picos. La difICultad 
seria aún mayor siEl-El < r. 

2.7 Descripción de un analizador multicanal (MeAs) 

Medir el espectro de energía de una Iüeote radiactiva, significa obtener la 
distribución de pulsos producidos por las partículas emitidas por la fuente. Esto 
se consigue con un instrumento llamado anoJimdor tmúticanoI (MCA). Los 
analizadores multicanales son empleados de dos diferentes modos [11]: 

Analizadores d. altura de pulsos (pHA '> Y 
Multiescaladores (MCS'). 

! MulticbInnd Analiz:cr. 
I Pulse-Hcígbt AftaIysis. 
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El modo MeS es usado para contar eventos como función del tiempo. Los 
canales individuales de la memoria cuentan todos los pulsos de entrada en tiem
po presente At. Después del tiempo Lit, la operación de conteo es desviada au
tomáticamente, al siguiente canal. Por ejemplo, si fa fuente radiactiva es un 
isótopo de vida media corta, el modo MeS, generará la curva de decaimiento 
exponencial, que puede ser usada para medir la vida media del isótopo. 

El modo PHA es la función tradicional de un MeA y se le utiliza para mos
trar los pulsos de acuerdo a su altura y almacena el número de pulsos de una 
altura en partícular en una dirección detenninada llamada número de canal. 

En el modo PHA de un MeA ejerce la función de una serie de SeA coloca
dos adyacentemente uno sobre otro. Cuando se usa solamente un SCA con am
plitud LiE, el experimento tiene que barrer el espectro moviendo manualmente 
el umbral inferior del SCA. De otro modo, si uno tiene a la mano muchos SeA, 
todos contando simultáneamente, se gravaría todo el espectro como en un 
MeA. Aunque en principio la operación no está basada en una serie de SeA. 

La Figura 18 muestra un diagrama de bloques de un MCA. En el modo 
PHA, los pulsos entran en una unidad llamada convertidor analógico - digital 
(ADC). El ADC digitaliza la amplitud del pulso: este produce un número pro
porcional a la altura del pulso, un número que determina el canal donde el pulso 
será almacenado. El tamaño del ADC se da en ténninos de canales que define la 
resolución absoluta del sistema. Actualmente, el ADC está determinado por un 
número discreto de partes, dentro de las cuales los pulsos pueden ser subdividi
dos. Comercialmente los ADC pueden tener 16384 canales, con una escala 
completamente ajustable en pasos de canales de 256, 512,1024, etc. 

Figura 18. Diagrama de bloques de un sistema de detección. 

El número discreto de partes (canales) denlro del cual el intervalo (O • + 10 
V) de entrada de pulsos es dividido, se llama ~ia de conversión. Como 
ejemplo, si la conversión de ganancia está ajustada a 2048 anales, lo cual signi~ 
fica que la máxima altura de pulso (1 O V) es dividida en varias partes. Entonces, 
la resolución del MeA en este ajuste es: 

, Multichannel ScaJing. 
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IOV 4088mV 
--~ 

2048 Canal 
La memoria del MeA es una unidad de almacenamiento de datos en una se

rie de canales. Todo canal es capaz de almacenar cerca de 220 datos (pulsos). 

Cómo se detennina el tamaño de memoria necesaria de un MeA para un ex
perimento en especial? La decisión está basada en los requerimientos para el 
modo PHA. Se puede utilizar la siguiente ecuación: 

"e 1 ¡Energia.de.interes.(keV) 
nO. ana ~ r(kev) Ec. 2.13 

Donde r es FWHM del detector, el factor / es el número de canaJes sobre el 
FWHM del pico. Estos valores están entre 3 y 5. 

2.8 Calibración de un analizador multicanal. 

La calibración de un MeA involucra los siguientes pasos [17]: 

2.8.1 Determinación del intervalo de energías involucradas. 

El intervalo corresponde a las energías máximas y mínimas de los radionú
elides presentes. 

2.8.2 Determinación del ajuste de preamplificador - amplifica
dor. 

Se usa una fuente radiactiva de energía conocida. Se debe oonservar en la 
memoria que la máxima sefial posible a la salida del amplificador es de 10 V. El 
espectro de energía que se medirá deberá de encontrarse entre 0-9 Y. 

Se asume que de la energía El de la partícula genera UD pulso 1'.1. EatA será 
la amplificación para obtener un pulso de altura Y. S JO Ypant una energia YM • 

Para obtener esta salida, se hace uso del cñtaio que la altura del pulso y la 
energía son proporcionales. Por lo tanto: 

Ec. 2.14 

2.8.3 Determinación de ajuste del MeA. 

Se asume que se obtiene el espectro de l. fuente cooocida con energIa El Y 
que el pico es registrado en el canal el. El número de canaJ Y la energIa también 
sen proporcionales. Entonces: 
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2.8.4 Determinación de la relación energia - canal. 

Calibrar el MeA significa encontrar la expresión que relacione la energía de 
las partículas con el número de canal. La ecuación es de la siguiente fonna: 

Ec. 2.16 

donde en es el número de canal y ah 32. 83" •• son constantes determinadas del 
espectro de la fuente de energías conocidas. 

La mayoría de los sistemas de detección son lineales por lo que la ecuación 
2. t 5 queda de la siguiente forma: 

Ec. 2.17 

2.8.5 Cálculos de la energia de resolnción. 

Para realizar los cálculos, generalmente se utiliza la ecuación 2.8 o la si
guiente expresión: 

Ec. 2.18 

donde: 

eR Número de cuentas a la derecha del pico. 
eL Número de cuentas a la izquierda del pico. 
ePlea Número de cuentas netas totales del pico. 

2.9 Definición de eficiencia para rayos gamma 

Hay 4 tipos de eficiencia reportada en la literatura [15]: 

l. Eficiencia total del detector. 
2. Eficiencia de1 pico de energía. 
3. Eficiencia del pico de doble escape. 
4. Eficiencia del pico de escape simple. 

Las dos primeras son usadas con más frecuencia. Las 4 eficiencias anteriores 
pueden ser intrínsecas, relativas o absolutas. 

Eficiencia total intrinseca del detector. Es la probabilidad que un rayo 
gamma de una energía dada, que incide en el detector sea registrado. La geo
metría usada para los cálculos' o medidas se muestra en la Figura 19. 
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11(13) 
~ 

Figura 19. Geometría para la eficiencia intrínseca. 

Eficiencia total absoluta del detector. Es la probabilidad que un rayo gamma 
emitido de una fuente específica sea registrado por el detector. La geometría 
usada para los cálculos o medidas se muestra en la Figura 20. La eficiencia in
trinseca depende de la energía del rayo gamma y el tamaño del detector. La 
eficiencia absoluta además de la energía del rayo gamma y del tamaño del de
tector, depende del radio del detector y la distancia de la fuente al detector. La 
energía absoluta, como se define aquí, depende de la energía intrínseca por la 
frae<:ión del ángulo sólido (9). 

~,~f) 
d 

Figura lO. Geometria para la eficiencia absoluta. 

Eficiencia del pico de energía. Se define como sigue: 

(
Eficiencia' del· PiCO) ; (Eficiencia. Total) x [~::~t:: ::,gíO] 
de· energia del· del ector Cuentas· totales 

del· espectro 
Ec. 2.19 

La razón por la cual se multiplica la eficiencia total del detector en la ecua
ción 2.19 se llama: razón de cuentas del pico a cutntas totales (P). La Figura 
21, muestra como medir a P. 



200 600 
Número de canal 

1000 

Figura 21. Razón de cuentas del pico a cuentas totales. 

Eficiencia del pico de doble escape. Es importante si la energía del rayo 
gamma está alrededor de 1.5 Me V. porque la producción de pares llega a ser 
importante y como consecuencia se presenta el proceso de aniquilación del po
sitrón y la [onnación de los dos rayos gamma de 511 ke V. Esta eficiencia es 
definida por: 

(
Cuentas' en . el· pico I 

(
Eficiencia ·del· PiCO) ~ (EficienCia. total) x de . doble . escape ) 

de . doble . esca~e del-detector (cuentas. totales) 
del· espectro 

Ec. 2.20 
Eficiencia del pico de escape simple. También es importante para energias 

mayores a 1.5 Me V. Esta definición es análoga a la de escape doble: 

(
cuen/os. en . el . PicO) 

(
Eficiencia. del· PiCO) ~ (Eficiencia. total) x de· escape· simple 

de· escape· simple del· del ector (cuentos ./otales) 

del· espectro 

Ec. 221 
La eficiencia del simple y doble escape solo se usan con detectores semicon

ductores. 
Eficiencia relativa: Se obtiene para todos los casos discutidos anterionnente 

como: 

(Eficiencia. re/ativa) i 
(Eficiencia. absoluta), 

Eficiencia· del· estandar 
Ec. 2.22 



donde i se refiere a alguna de las eficiencias anteriores. 

2.10 Detección de rayos gamma con detectores de Ger
manio (Ge) 

Los detectores de Ge(Li) (gennanio - litio) han sido reemplazados por de
tectores de Ge (gennanio), Figura 22. Estos detectores utiJizan gennanio hiper
puro (HPG,l). esto quiere decir que tienen una concentración de impurezas de 
1016 átomos por metro cúbico o menores. El medio de enfriamien~ general
mente es nitrógeno líquido que tiene una temperatura de ebullición de 77 °K 

La cámara de vado que contiene al detector está construida de acero inoxi
dable. La cámara protectora evita en el detector la contaminación con basura o 
polvo~ etC'. condensación de vapor sobre la superficie del detector y descargas 
eléctricas cuando se aplica el alto voltaje. El metal envolvente actúa como una 
ventana muy fina por donde pasan los fotones incidentes. Esta ventana esta 
hecha de Berilio, Aluminio o fibras comp6sitas de carbono. 

.. -- ...... .--
1Il'''--c_ 

Figura 22. Esquema de un sistema criostático 

2.11 Eficiencia de detectores de Ge 

"""" .. "--

La eficiencia de los detectores de Ge (/8-23]1. proporciona el fabricante y 
corresponden a la eficiencia del pico de energía o a la eficiencia absoluta. Las 
eficiencias relativas son referidas en ténninos de la eficiencia absoluta del pico 
de energia de un cristal (detector) de Na/(I7) de yoduro de sodio activado con 
talío con dimensiones d. 76 mm por 76 mm (3 por 3 pulgadas). Las medidas o 
cálculos están basados en el pico de "Co de 1.33 MeV. La fuente de Ca" se 

• Higb-Purity Germanium. 
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coloca a una distancia de O .25 m de la cara del detector. Para detenninar la efi
ciencia absoluta del pico de energía, se toma un conteo durante un período de
terminado de tiempo y se lo divide el número de fotones emitidos por la fuente 
en ese mismo periodo de tiempo. La eficiencia absoluta es dividida entre 1.2 x 
10,3 , que es la eficiencia absoluta de un detector de NaI(Fl) de 3x3 pulgadas a 
una distancia de 0.25 metros de la cara del detector. 

Existen diferentes tipos de detectores de Ge. Cada detector en particular tie
ne una eficiencia característica que es función de la energia y además intervie
nen los siguientes parámetros: 

l. La geometría utilizada para hacer la medida. 
2. La geometría de la fuente. 

Para el análisis de espectros gamma existen varias ecuaciones semiempríri
cas que han sido desarrolladas para ajustar la eficiencia de detectores de Ge. 

La Figura 23 muestra una curva típica de eficiencia de un detector de Ge. 

10 

0.01 L_.l---l_--l.._-I.._.l---l_---ll--I.._.J.......J 
10 20 SO 100 200 500 1000 2000 

Energfa (Kev) 

Figura 23. Curva de eficiencia absoluta como función de la energía. 

2.12 Análisis de un espectro de energía obtenido con un 
detector de Ge(Hp) 

Para hacer el análisis del espectro [24-27], primero se asigna la energía que 
corresponde a cada pico; segundo, se determina el número de cuentas (érea) de 
cada pico. 

La asignación de energía a cada pico está relacionada con la calibración del 
detector realizada por una fuente que emite energias gamma e intensidades co
nocidas. Una vez asignadas las energías. se debe recordar lo siguiente para un 
espectro gamma obtenido con un detector de Ge(Hp). 
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1. Para Egomlll4 < 2 MeV, el pico de energfa es intenso y su fonna es casi una 
gausiana. 

2. Para altas energías (mayores a 2 MeV), el pico de doble escape llega a ser 
prominente. También puede estar presente el pico de escape simple. 

3. Espectros adquiridos con detectores de Ge(LiJ, se pueden mirar los picos de 
escape (EP) del Ge. Tienen una energía igual a E. =EgallllIM EK, donde Efe es 
la energía del rayo X de capa electrónica K 

4. Cuando la superficie frontal de) detector es cubierta con un metal, se emiten 
rayos X característicos de este metal si los fotones incidentes tienen energías 
mayores que los rayos X de la capa electrónica K del metal. 

La detenninación del área bajo el pico - la intensidad absoluta de una energía 
gamma en particular - no es tan rápida comO la asignación de la energía, porque 
el área bajo un pico puede tener contribuciones de otras energías. Los métodos 
que han sido desarrollados para la detenninación de áreas pueden ser clasifica
dos en dos grupos: los métodos que tratan los datos directamente (cuentas por 
canal) y los métodos que ajustan los datos a una función conocida. 

Los métodos que tratan directamente los datos generan el área como la suma 
de las cuentas de todos los canales bajo el pico restando el fondo. Cada método 
define la base y el número de canales que pueden fonnar a un pico. 

Hoy en día, los métodos más usados son aquellos que ajustan el pico a una 
función analítica. Después del ajuste, se usa la función para hacer los cálculos 
de interés, como el área y el centroide (posición) del pico. 

En adición a estos métodos, la mayoría de análisis se hace por computadora; 
pata ello se han desarrollado numerosos paquetes. Como ejemplo se tienen: 
SAMPO, SISYPHUS-I1 y SHlFTY-II, HYPERMET y GAUSS. 

Cuando se va a detectar fuentes que tiene actividades muy bajas y que pue
den generar espectros complejos; es posible generar los siguientes errores: 

1. Cuando las fluctuaciones del fondo son falsas, se identifican picos como 
verdaderos. 

2. Cuando las fluctuaciones del fondo no penniten identificar los picoS verda
deros. 

2.13 Medidas de los errores en la exactitud y precisión 

Antes de iniciar con el análisis de los errores, se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 

El concepto de error puede ser definido de la siguiente 
manera [15]: 
Error = (valor de la cantidad medida Q) - (Valor verdadero de Q) 

6 
Error = Estimación de la incertidumbre de la medida del valor Q. 

a: Si no aiste una medida 
110 existe l1li error. 

b: El ruultodo de una 
".dida es casi inservible 
a MeIIO$ q~ 8e reporte 
$ll ""'01". 

Los ténninos precisión y exactitud son relacionados al error de una medida. 
La exactitud d. una medida dice que tan cen.:ano os el valor de una medida al 

valor verdadero. La precisión es la dispersión de los diferentes valores de las 
medidas. 
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En la Figura 24 se puede observar claramente la exactitud y la precisión. 
Donde t, es el valor verdadero y m, es el valor medido. 

En la mayoría de los experimentos se considera a la exactitud y precisión 
simultáneamente. Los errores más importantes que detenninan la exactitud y la 
precisión son: 

l. Calibración incorrecta de los instrumentos. 
2. Errores algebraicos o de lectura del observador. 
3. Cambios en las condiciones ambientales. 
4. Malas lecturas en tablero o instrumentos de medida. 
S. Límite en la sensibilidad de los instrumentos. 
6. Métodos imperfectos de medida. 
7. Naturaleza estadística de algunos proceso, como lo es la radiación. 
8. Contaminación . 

. , 
: I : 

:: . 
Error. I • 
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Inexacto e impreciso 

• '. . , . , . , . 
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m 
inexacto pero preciso 

m 
Exacto y preciso 

Figura 24. Exactitud y precisión en la medida. 

2.14 Tipos de error 
Son generalmente agrupados en dos categorías {15J: 

l. Errores sistemáticos. 
2. Errores estadísticos. 
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Los errores sistemáticos son aquellos que se obtienen en el desarrollo del 
experimento. Algunos ejemplos son: 

1. Errores por mala calibración de los instrumentos. 
2. Errores personajes. 
3. Técnica imperfecta. 

Los errores sistemáticos introducen incertidumbres que no es posible medir· 
las por alguna regla en particular y pueden ser diferentes cada que se repite una 
medida. Cuando se identifica un error sistemático, se pueden corregir los resul
tados apropiadamente. Por ejemplo, si se hace una medida de la temperatura y 
se descubre que el tennocople usado sobre estimaba la temperatura en un 10 %, 
a todas las temperaturas medidas se les resta ese 10%. Además se agrega la 
dificultad en descubrirlos. 

Los errores estadísticos, pueden incrementar o disminuir el resultado de la 
medida, pero en una fonna no reproducible. La mayoría de los errores estadísti
cos no pueden ser eliminados solamente reducidos. Ejemplos de estos errores 
son: 

1. Errores experimentales del aparato de medida. (lecturas del equipo, 
ruido electrónico). 

2. Errores no controlados por el cambio en las condiciones de tempe
ratura, voltaje, o presión. 

3. Naturaleza probabilística del fenómeno. 

La detenninación de los errores es una tarea muy importante. 

2.1 S Errores estadísticos en el conteo de la radiación 

Suponiendo solamente que se toma una medida y que el resultado es n 
cuentas. La mejor estimación de la media verdadera como el resultado de esta 
medida es m. Si se toma a n como la media, la desviación estándar será la raíz 
cuadrada de m. 

El resultado de esta medida es reportado como: m ± rm . 
El error estándar relativo de m cuentas es: 

Ec. 2.23 

la cual muestra que el error relativo decrece si se incremeDta el número de 
cuentas. 

El error estándar puede ser calculado así: 
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U T = +[!.!..)'a,+(~)'a' Ec.2.24 
BB B Bt s '. 

donde: 

G Cuentas totales en el tiempo tG 

B Cuentas de fondo en el tiempo tB 

Los equipos con que se dispone hoy en día hacen que el error en la medida 
del tiempo sea despreciable, por lo que la ecuación 2.24 se reduce a: 

Los errores estándares de G y B son: 

(jG = .fG y as = ,fE 
El error estándar de las cuentas netas quedan: 

a= , 

Ec. 2.25 

Ec. 2.26 

Es importante recordar que el error estadístico se detennina las lecturas G y 
B Y no por g y b. 

En general, el valor final de la masa calculada del elemento en estudio de
pende de todos los parámetros del tennino de la derecha de la ecuación general 
de activación. Por lo tanto, la ecuación para calcular el eITor quedaría: 

( ~)' ,,' + (~)' ,,' + ( 8r)' ,,' + ... Ec. 2.27 
8Px I'~ IJ~ , iJe & 

2.16 Límites de detección 

Existen diferentes niveles de acuerdo a Currie [28-301 de en los cueles se puede 
llevar a cabo la detección: 

limite crítico de detección fLc): Se establece para considerar que el conteo 
obtenido es estadísticamente diferente del fondo. El valor de conteo causado por 
la muestra está alejado del valor promedio del fondo, en realidad no se puede 
asegurar o no la presencia de algún radionúclido. 

Le =2.3J!¡ Ec. 2.28 
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Limite de detecci6n a priori (La): Es la actividad más pequeña que se puede 
detectar con el sistema de medida y únicamente sirve para hacer determinacio. 
nes cualitativas. 

LD =2.71+4.6S.JF Ec. 2.29 

Limite inferior de detección (LaJ: Es una medida estadística de la mínima acti
vidad que se puede medir en una muestra debido a la interferencia por la radia
ción de fondo. A partir de este límite se puede hacer las determinaciones cuan
titativas. 

Ee. 2.30 

donde F es el fondo registrado en cada fotopico. 
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Capítulo 3 

3. DINAA en muestras arqueoló
gicas - Desarrollo experimental 

En el periodo de 1950 a 1970 es cuando se comienza a explotar en ar
queología el nuevo método de análisis químico: Análisis por activación 
neutrónica. Las primeras áreas geográficas que empiezan a ser estudiadas 

utilizando NAA son las de mesoamérica [31]. Las grandes ventajas de INAA 
sobre otros métodos analíticos como la facilidad de preparación de las muestras, 
la alta precisión, la medida simultánea de varios elementos, repetibilidad de los 
experimentos; han hecho interesar a una gran cantidad de científicos y arqueó
logos en esta técnica o en otras técnicas nucleares (Perlam y Asaro, 1969; Har
bottle 1976,1982; Bieber 1976; Bishop 1975; Kingery 1994.) 

En la Tabla 3 se puede observar el desarrollo de esta técnica en el periodo 
de 1950 a 1970. 

Tabla 3. Primeros cerámicos estudiados por NAA. 

Autores Lllbor.torio Mftodo Aro IMII"fica Tipo T .. ah" la ••• -
In 

1958 """"'- INAA MCSOIIQUiCl "-fino J)rosooeocidl! 
Sayre <l 
~. 

1962 "-"- INAA M"""","", Mi Puebla ............... ido H_ 
I~f SOC INAA - ~ fl~ 

"'" ff 
T_ 4T_ 

A partir de la década de los ochentas el INAA ha sido una de los métodos 
más ampliamente utilizados en arqueologfa [32-35) Tiene espeeill importaocia 
la creación de bese de datos para la c:ompIIIaCÍÓD de maIeriaIes, el estudio de las 
diferentes culturas a partir de los elementos en trozas que se encuenInIII, d<:. Se 
han creado laboratorios de arqueología (81q.-,-Ia) en insIaIacioaes cen:anas 
a los reactores nucleares. 

53 



___________ .. P<""".,rmInaCiÓII nwltie/emental de muesmu ort1U!ológlqu Po/ DNAA. 

3.1 Arqueología y análisis de la composición 

3.1.1 Objetivo 

Los estudios de composición [55], comparten el fin general de detenninar la 
procedencia: Evaluación del área de producción (utilización de recursos) y el 
lugar de consumo. Los estudios de procedencia han sido usados como sinónimo 
de estudios de composición. Se puede aproximar a este objetivo por los si
guientes caminos: 1- Enfocado a una mercancía o cerámica característica que es 
recolectada de varios lugares y evaluar la producción y distribución, y 2- enfo
cado a un espacio detenninado (sitio, zona, subregión o región) y evaluar la 
procedencia local o importada. Frecuentemente, el análisis de la composición es 
agregado a un tratamiento de datos para hacer inferencias de tipo social, cultural 
o comercial. Para llevar a cabo estos estudios se requiere una cooperación mul
tidisciplinaria. Una falta de integración de los datos técnicos con los procedi
mientos arqueológicos, pueden generar resultados estériles. 

3.1.2 Métodos de investigación 

La naturaleza del material cerámico y qué es lo que se necesita conocer de él. 
determina la selección del método analítico [55). Se puede usar diferentes técni
cas para encontrar el mismo objetivo partiendo de que la precisión y exactitud 
de los métodos varía. 

El cambio de técnica está más relacionado a la disponibilidad de los equipos 
e instrumentos para el arqueólogo que a la selección del mejor método. La dis
ponibilidad de equipo no puede ser descartada ligeramente, porque el análisis de 
composición involucra equipo y conocimiento especializado que con mucha 
frecuencia son aplicaciones desconocidas para el arqueólogo. Consecuente
mente. cuando un arqueólogo encuentra la colaboración de científicos quienes 
estén interesados en aplicar sus técnicas y conocimientos a los materiales cultu
rajes, Jos proyectos son muy viables. 

3.1.3 Cambios en la orientación analltica 

En la actualidad existen algunas tendencias que han marcado estos estudios 
[55]: 
l. Reconocimiento de la complejidad de los procesos de producción de ce

rámicas y el efecto de est complejidad en los datos obtenidos por el aná· 
lisis elemental. 

2. El estudio arqueológico no se debe basar únicamente en los resultados 
de los análisis químicos, sino que existen otras variables a considerar. 

3. Las diferentes escalas de análisis requieren diferentes manipulaciones de 
datos. 

4. Existencia de un posible intervalo de interpretación de Jos resultados del 
análisis elemental. 
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3.2 Los materiales de legado cultural 

Las contribuciones más importantes que ha realizado la ciencia de los mate
riales al estudio de los materiales culturales son: el fechamiento, • la conserva
ción y la caracterización [56]. La ciencia de los m.ateriales ayuda a evaluar las 
propiedades, para llevar a cabo la caracterización de la estructura interna y ha
cer inferencias del proceso de elaboración. 

Quienes aplican técnicas científicas en el estudio del arte y de objetos ar
queológicos están sujetos al peligro de considerar más importante Jas medidas 
que el objeto mismo. Todos los objetos arqueológicos son creados con un obje
tivo; la esencia natural de los objetos está relacionada con el propósito yel prin
cipio operacional de como conseguir ese objetivo. Estudiando las formas y he
rramientas de disefio se puede conocer como eran las relaciones humanas, los 
principios operacionales y el disei\o. 

La parte esencíal de los objetos arqueológicos, es que son contribuciones 
humanas. La curiosidad y la creatividad son características básicas de los huma
nos; se tiene una gran necesidad de crear y hacer cosas. Examinando la ma
cTOestructura y microesbuctura de objetos de legado cultural, pennjten experi
mentar y entender las creaciones y experiencias humanas de otros hombres en 
otro lugar y en otra época. 

Utilizando la ciencia de los materiales, se logrado entender el grado y etapas 
de desarrollo de los pueblos, sin perder de vista que son manifestaciones de la 
creatividad de las hombres del pasada. Por lo tanto, el objetivo final es entender 
el pasado de la cultura humana y conservara las generaciones venideras esas 
manifestaciones culturales, haciendo uso de técnicas y conocimientos científi
cos. 

Al existir elementos de dominio de varios campos del conocimiento, Jos ca
minos de colaboración para el. uso de técnicas para análisis químicos y de es
tructura del material se puede encaminar de la siguiente fonna [55J: I~ Estrecha 
colaboración entre especialistas en arqueología y científicos que estudian mate
riales y caracterización; formación de una investigación continua. 2- Colabora
ción a corto plazo, donde varios arqueólogos se asocian COD un equipo de espe
cialistas para resolver la fonnulación de problemas especificos, y 3- asociación 
ocasional con laboratorios científicos que desconocen de arqueología, pero se 
pueden llevar a cabo los análisis. 

3.3 Preparación de muestras para la irradiación 

Las muestras arqueológicas estaban en estado sólido compacto. Cada una 
provenía de un lugar específico como se puede observar en la Tabla 4 y lleva
ban un acabado en pintura. El oI!jetivQ del análisis se basó sobre el barro, mas 
no sobre la pintura. La capa de pintura se removi6 con espátulas de polietileno y 
cuarzo, para nO introducir contaminantes. Una vez tenninado este proceso, se 
tomó una cantidad representativa de cada UDa y se molió en un mortero de cuar
zo. 



Tabla 4. Nomenclatura original de las muestras. 

POCEDENCIA y NOMENCLATURA NUMERO DE MUESTRA 
ORIGINAL 

Ciudad de México. Verde sobre crema. I 
Siglo XVI - XVl1. 
Huejotzingo. Azul sobre blanco. 2 
Siglo XVIII. 
San Luis. Policromo. 3 
Siglo XVI -XVII. 
Ciudad de México. Blanco. 4 
Siglo XVI. 
Ciudad de México. Crema. 5 
Siglo XVI. 
Inchucknee. Azul sobre blanco. 6 
Siglo XVI - XVl1. 
San Luis. Azul sobre blanco. 7 
Siglo XVI -XVl1. 
Fig Springs. Policromo. pasta roja 
Sig.o XVI. 

8 

Tacuba. Policromo. grado fino. 9 
SiaIoXVI. 
Tacuba. Policromo. grado común. 
Si"~XVI. 

10 

~~~. Azul sobre blanco. 11 
Si oXVI. 
Fig Springs. Policromo. Grado fino. 12 
SiiJo XVI. 
Ciudad de México. Azul sobre crema 13 
SiRio XVI. 

Una vez pulverizadas, se sometieron a un proceso de secado durante 24 ho
ras a 65 oC [36-38], para mantener un peso constante. Proceso que se realizó 
para muestras y comparadores (patrones). 

Se tomaron aproximadamente 15 mg del polvo obtenido y se depositó en un 
pequefto contenedor cilindrico de polieti1eno de 4 mm de radio por 5 mm de 
altura que habia sido tratado previamente para remover contaminantes. Se se
liaron herméticamente para impedir la entrada o salida de partículas qne podrían 
variar el peso o introducir contaminantes. Los contenedores de muestras y es
tándares se lavaron con agua tridestilada y se regisIrÓ su peso. 

En un rabbit se depositó cada muestra con su respectivo comparador¡ que
dando listo para el proceso de irradiación. 

Las muestras de comparación fueron eertificadas por el National Bureau of 
Standars Cerrificate of Analysis de los Estados Unidos que conesponden al 
Standard Reference Material 679.·Se ellCOlltraban en funna de polvos (tami",,
dos en una malla 200) y recibieron el mismo cnrtamiento que las muestras pro
blema. 

El tamafto de las muestras se decidió bajo los siguientes eriterios: 

l. Actividad máxima de la muestra para ser manipulada de forma segura en las 
condiciones del laboratorio. 

2. Autoabsorción de la radiación emitida por la mnestra. 
3. Tarnafto del detector 
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3.4 Irradiación de las muestras 

Para llevar a cabo el proceso de irradiación se hizo una investigación biblio
gráfica [39-45]~ especial para decidir sobre los tiempos de irradiación, decai
miento y conteo en material arqueológico. 

Se utilizó el reactor nuclear TRIGA Mark In del Instituto Nacional de In
vestigaciones Nucleares. La potencia máxima que genera el reactor en estado 
estacionario es de 1 megawatt. A esta potencia fos flujos de neutrones aproxi
mado que se obtienen en los puertos de irradiación utilizados son: 

SINCA (Sistema neumático para irradiación de cápsulas): 4.3 x 1012 

nlcm2.s. 
SIFCA (Sistema fijo para irradiación de cápsulas): 3.8 x JO" n/cm'.s. 

Primero se hicieron algunas pruebas de irradiación para realizar un análisis 
cualitativo y determinar que elementos se encontraban presentes y así determi
nar los tiempos óptimos de irradiación, decaimiento y conteo; como se muestran 
en la Tabla 5. 

Tabla 5. Tiempos de irradiación, decaimiento y conteo. 

Vida T. Irradiación T. decaimiento T. de conteo 
media 
Corta 10 s 10m. 90 s. 
Media 4h 5-8 dfas I h 
La .... 4h 20-30 dlas 2h 

Las muestras se irradiaron en dos etapas: 

Etapa 1: para 10 segundos. Se irradiaron una muestra y un comparador o pa
trón por rabhit, en el sistema neumático de irradiación. 

Etapa 2: para 4 horas. Una vez que se habían decaído completamente las 
muestras irradiadas a 10 segundos, estas mismas se irradiaron durante 4 horas. 
En esta ocasión se colocaron 3 muestras por rabbit, incluyendo un comparador 
o patrón. Se utilizó el sistema fijo de irradiación. 

3.5 Conteo de las muestras 

Para esta finalidad se utilizó un detector de germanio hiperpuro con las ca
racterísticas que se muestran en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Especificación del sistema criostático. 

l>etector de Germanio hioerouro eOlIial 

Modelo y Díimero de serie. 
Modelo No: GEM-40190-P. 
Configuración del sistema criostático: POP TOP. 
DimensioDes. Lam.iaas de absorción 
Diámetro del cristal: 64.8 mm. Aluminio: I mm. 
Lo~&tud del cristal: 55.5 mm. Germanio inactivo: 0.7 mm. 
Alto voltaje. 
Recomendado: 3500 V. Positivo 

C.raa(izado Medido 
Resolueión (FWHM) en 1.33 MeV de Co6t

: 1.90 keV 1.70 keV 
Razón de comptoD a pico: 62.1 73.4 
Eficiencia relativa en 1.33 MeV de Co(;G: 40% 43.8% 

El conteo de las muestras se desarrolló en tres etapas como se marca en la 
Tabla 5. 

Para las muestras de tiempo corto se utilizó la siguiente geometría: 5 cm a 
partir del centro de la cubierta del detector. Para las muestras de tiempo medio y 
largo se utilizó la siguiente geometría: ) cm de distancia de la cubierta del de
tector a partir de su centro. Para la adquisición de los datos se utilizó el software 
Maestro con una taIjeta de 8000 canales. 

3.6 Análisis de los espectros 

Para llevar el análisis de los espectros se procedíó de la siguiente manera: 

)o Identificación de cada elemento por medio de su energía. Se identificó a los 
elementos presentes con la energía o las energías posibles que se encontra
ran en el espectro. Las energías para identiracar a cada elemento se muestran 
en las Tablas 7, 8, 9. 

)- Determinación de las cuentas netas. En este paso se eligió la energía del 
elemento en el espectro para hacer los cálculos. Se revisó que se tomara la 
misma energía y el mismo número de canales en un elemento determinado 
al hacer el análisis de los espectros tanto en el de la muestra problema como 
en el del patrón. 

El análisis de los espectros se realizó utilizando el software Maestro, que 
proporciooa las cuentas netas de cada pico. Cuando habia difi<:ullad de definir 2 
o más picos del espectro se utilizó otra energía del mismo elemento [47, 48). 
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Tabla 7. Radionúclidos de vida media corta. 

Elemento Isótopo Vidamedu I!JJel'E1a r-y(k<V) 
Al 1 '"Al 2.24 min 1778.9 
Ba 1 "'Ba 83.2 mino 165.9 
Ca Ca 8.7 mm. 3084.4 
Co I-Co 10.48 mm. 58.6 
Dy 1'~Dy 2.33 h 94.7 
K I"K 12.36 h. 1524.7 
Mg I"M~ 9.45 mino 843.8 1014.4 
Mn I"Mn 2.58 h. 846.1,1810.1 
Na Na IS.Oh. 1368.6, 2754.1 
Sr ·Sr 2.81 h 388.4 
V I"V 3.76 mino 1434.1 
Ti 1 "Ti 5.8 mino 320.1 
Sb 1"'"Sb 4.J5min. 61.5 

Tabla 8. Radionúclidos de vida media media. 

Elemento Isótopo Vida media I!Der¡pa r-y (keV) 
As 1 "As 26.3 h. 559.1 
K 1" K 12.36 h. 1524.7 

La La 40.23 h. 15962,328.8 
Na lUNa 15,Oh. 1368,6 2154.1 
Sb I"'Sb 2.72d 564,0 
Sm 1 "'Sm 46,1h 103.2 

Tabla 9, Radionúclidos de vida media larga. 

le "',~ ;d. 1145. 

Co IWCo 15. 'y Lll73: ,1332.4 

",E:=--u_+1 "',.;''''- Iv ~ 
Fe. I"f ;d. ~ 

I!!L ~r Id. 
Nd .~d ~~--f.1 
Rb _ lI8.7d. 1 W /6.6 

Sb 1 '''56 160.2 d. 116 1.0 
Se I"Sc 18~.8 d. 188. 1120.5 
Sr IUi 164.84d. 1514,' 

1 To 1 ,., re.. 15.0 d. 11221 



3.7 Cálculo de concentraciones 

). Por el método del comparador [48]: Para obtener los resultados que se 
muestran en el siguiente capítulo; se utilizaron las ecuaciones 1.18 y 2.27 
para el cálculo de la concentración y del error de propagación respectiva
mente. 

). Por el método absoluto. Se utilizaron las ecuaciones 1.16 y 2.27 para el 
cálculo de la concentración y del error de propagación respectivamente. Las 
variables independientes de la ecuación 1.16 se obtuvieron de la siguiente 
forma: 

Las variables que se obtuvieron de la literatura fueron: 
O La sección eficaz [49], 
Q La abundancia isotópica [49J. 
" Peso atómico (49). 
" Vida medía (49) y 
O La probabilidad de emisión del rayo gamma [50]. 

Las variables que se calcularon fueron: 
O La eficiencia del detector. Se utilizó una fuente certificada con la misma 

geometría de las muestras y del conjunto muestra detector. 
a El flujo de neutrones. Se utilizó la muestra certificada colocada como pa

trón en cada irradiación. 

3.8 Medida de la eficiencia del detector 

Un variable de suma importancia en la ecuación 1.16, es la eficiencia del 
delector {51-53]. Cuando se usa el método absoluto para realizar fos cálculos de 
las concentraciones de los elementos, existen muchas variables que introducen 
incertidumbre en el resultado final. La más importante es la eficiencia en la 
detección de Jos rayos gamma. Para Ja eficiencia se hicieron las medidas corres
pondientes utilizando las muestras certificadas, que se hicieron siguiendo la 
misma geometría y distancia que para las muestras problema. Para no introducir 
error, los conteos se llevaron sin desmontar Jas condiciones geométricas. 

La cUrva para determinar la eficiencia se puede ajustar a diferentes ecuacio
nes [19,54]. En esta ocasión la curva se ajustará a un polinomio de cuarto grado, 
como se muestra en el siguiente capítulo. Esta decisión es debido a: la menor 
energía que pertenece a un isótopo es de 91.1 keV, que pertenece al Neodimio. 
A partir de valores de energía más bajos es fácil observar la tendencia de la 
curva. Se ajustaría a otro tipo de curva, si las energías que se utiliza fueran me
nores a 90 keV. 
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Capítulo 4 

4. Resultados y análisis 
4.1 Límite inferior de detección 

L as cantidades mínimas detectables de cada elemento, especialmente los 
que se encuentran en concentraciones bajas o muy bajas aparecen en la 
Tabla 10. Antes de iniciar los cálculos de concentraciones de tos ele-

mentos presentes y hacer su determinación cuantitativa, es necesario saber cual 
es la cantidad mínima que se puede detectar bajo las condiciones de experi
mentación y que se asegure los niveles bajo los cuales las medidas y la precisión 
serán satisfactorias para determinaciones cuantitativas. 

Todos los elementos presentes se detenninaron cuantitativamente teniendo 
en cuenta los niveles minimos de detección siguiendo el procedimiento de en
rrie [28]. Estos niveles se obtuvieron en unidades de concentración, para reali
zar una comparación fácil y directa con la concentración de las muestras. 

Tabla JO. Limites inferiores de detección (en ppm) 

0.0040 96 0.1' ~83 º,,~O & . )21 

0.0044 0.73 O.l~ 193 ~ ~ 

1-#-.-+-:O~1..OO~39+701 .. =-;88+--,0~, .. I:;'-~H ~ Il!. --º" ~ 
13 0.0042 0.76 0.11 i9f O.' 136 17 
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_____________________ -"C..,aDltu!o IV: ReSJlltadQ.Svanálisi.!~ 

Continuación de la Tabla 10 
Muestra C. Sr Rb Hf Eu Cr Ce Se 

1 0.014 4.69 0.16 0.046 0.001 0.76 0.33 0.033 
2 0.017 4.32 0.17 0.048 0.001 0_82 0.36 0.036 
3 0.012 4.86 0.14 0.034 0.001 0.89 0.38 0.036 
4 0.014 4.90 0.15 0.054 0.001 0.92 0.37 0.035 
5 0.013 4.29 0.13 0.046 0.001 0.92 0.38 0.036 
6 0.013 4.81 0.17 0.047 0.001 0.73 0.38 0.037 
7 0.015 5.26 0.14 0.049 0.001 0.81 0.37 0.038 
8 0.013 4.63 0.17 0.056 0.001 0.77 0.36 0.035 
9 0.013 4.32 0.17 0.052 0.001 0.80 0.35 0.034 
10 0.017 4.51 0.16 0.047 0.001 0.78 0.38 0.034 
11 0.015 4.75 0.17 0.052 0.001 0.83 0.37 0.037 
12 0.014 4.94 0.14 0.051 0.001 0.80 0.36 0.037 
13 0.012 4.38 0.17 0.053 0.001 0.82 0.37 0.035 

Entre los parámetros que en mayor medida afectan los niveles mínimos de 
detección se encuentran el flujo de neutrones y la sección eficaz. El elemento 
con mayor dificultad de detección es el Neodimio y los elementos que se pue
den detectar en muy pequeñas cantidades son el Europio y el Cesio. En este 
caso las secciones eficaces del Europio (5900 bam) y el Cesio (31 bam) con 
respecto a la del Neodimio (2.9 bam) son las que determinan en mayor medida 
el límite mínimo de detección. 

Es importante tomar en cuenta que los niveles mínimos de detección aquí 
presentes están calculados dentro de la muestra y por lo tanto dependen de su 
concentración en la misma. Es decir, habrá que tomar en cuenta la comparación 
que se haga de estos datos con otros, porque en muchas ocasiones estos niveles 
están determinados en muestras que poseen un solo elemento. 

4.2 Concentraciones 

Los resultados obtenidos de las concentraciones de los elementos en las 13 
muestras analizadas utilizando el método de comparación y absoluto se mues
tran en las Tablas 11 y 12 respectivamente. Para mayor claridad, se han dibuja
do las gráficas de las concentraciones de algunos elementos en todas las mues
tras. 

Dentro de los elementos determinados por el método del comparador se oh-
serva: 

Se determinaron 18 elementos. 
Existen 7 elementos en concentraciones mayores (tanto por ciento) y 11 ele
mentos en menores (ppm). 
El elemento que tiene mayor concentración es el Aluminio. 
El elemento que tiene menor concentración es el Europio. 
La incertidumbre en la medida no sobrepasa el 4 %. 
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Tabla ". Concentración de elementos (ppm) por el método de comparación 

Muestra I 2 1 4 5 6 7 

Elemento 
AI% IO.3±Q.7 11.6±O.S IO.4±O.8 14.7±O.9 7.4±O.1 6.HO.2 1O.000.S 

1<% 1.7±O.19 2.3±O.21 1.0t0.!7 1.&t02J 1.7±O.24 1.5±(U6 12±{).I9 

C.% 2.2±0.7 2.2±0.7 25±O.8 3.9±1.2 l.4±O.8 t.9i{).7 2.9±1.0 

N.% 1.2±O.04 1.7±O.O5 1.8±O.O7 I.1iO.07 1.9±O.O7 1.8±Q.07 1.7±O.O7 .. ,,, 1.5:tO.2 1.I±O.07 2.4±O.lO 1.2±O.09 2.4:10.15 1.&tO.l9 1.6:10.18 

TI% 028±O.02 O.26±O.04 O.I9M.02 O.I3±O.ro O.54±O.J2 O.36M.11 0.43±O.12 

Fe ". 16±O.10 2.0±0.06 3.7±O.l1 4.8tO.14 39±O.11 3.5±O.l0 43±QJ2 ... 72L3±23.3 705.6±22.4 683.91:12.1 753.W4.3 864.7±27.3 10423±43.8 585.3±17.1 

B. 32S.5±16.1 287.416.7 231.1:t12.8 463.816.3 S99J:tIOJ 904.5:t34.5 S37.1±9.6 

C. 4.SiO.2 IO.ltO.3 2.3±{).1 S.0±0.3 ]3±O.2 2.6±O.1 6.3±O.2 

C. 17. HO.8 II.m.S 12.Z±O.6 1'.5±O.5 14.8±OA 1I.6:tO.5 8.stO] 

S, 27.5t1.6 34.7tI5 J27.6±L9 47.J±J.2 nO±J.8 47.&H.9 J04.0±2.$ 

Rb 46.2±2.2 I03.6:±4.1 n.5±2.3 78.4tH 13.8±2.6 24.4H5 SH±2.4 

ur 7.li02 IO.2±OJ 6.5±O.2 7.8±O.3 7.4±O.3 8.lt()A 7.StO.3 

E. 2.I±O.013 2.5±O.OI2 2.410.014 2.2tO.OIl 2.8:10.011 2J:tO.015 1.9±O.O7 

C. 71.2:U.8 I29.I±6.7 76.5:14.1 160.6±7 .• 91.1*4.2 71.4±3.3 120.5:16.2 

C. 53.3t23 49.St2.1 J5.S±J.5 38.7±1J S6.J±2.9 S8.H2.0 37.51:1.9 

So 12.310.6 ¡S.StO.8 11.4:tO.S 17.8±O.1 12.1±Q.6 IO.9±OA J5.3±O.6 

La detenninación cuantitativa de todos los elementos anteriores es confiable de 
acuerdo al límite inferior de detección. Debido a que en todos los elementos 
cuantificados las concentraciones obtenidas est6n por arriba de estos limites. 

La mayor contribución que tiene la incertidumbre es proporcionada por fac
tores estadísticos al realizar la medida de la ndiaci6n. 

Por el método absoluto se detenninaron cualitativamente 6 elementos: En la 
Tabla 12 se observa: 
El elemento con mayor concentración es el Vanadio. 
El elemento con menor concentración es el Disprosio. 
La incertidumbre máxima no sobrepasa el II o/ •. 
Al comparar las Tablas II y 12 se observa que existe una mayor incertidumbre 
cuando se usa el método absoluto. 



Capitulo /V.- Refflltados Vand1i.sl! 

Continuación de la Tabla 11 
Maestra • • 10 11 12 IJ 
Elemento 

%AI 6.2:tl.l 9.I:tO.7 IO.4:tO.8 1J.6±O.S 11.9±O.S IS.3±I.O 

"N. 1.2±O.OS 1.2iO.OS 2.I±O.03 2.6±O.11 1.3±O.OS 2.7±O.13 

"K O.9±O.f5 2.6±O.25 1.I±O.I6 I.StO.!8 l.Ito.lS 2.0±0.31 

" C. 2.6±O.9 Z.9±I.O 2.9±LO 2.3:tO.3 4.2±1.6 2.6±0.9 

%Ti O.l2±Q.02 O./6±O,G4 O.30i0.09 034±O.02 O.18±O.02 O.32±<1.09 

%Mg 1.5.tD.19 1,6±O.J6 lAtO.2b 1.5±O.09 1.2:iO.06 2.8±OJO 

%FC' 4.1iO.13 4.l±O.12 3.8;tO.J3 6.ltO.20 4.J:tO.15 4.3%0.15 

M. 743.3±22.9 511.9±16.0 9S6.8B2.! 1022.8±35.5 596.2±11J I J3S.3±39.8 

Ro 883.1±26.7 621.6±12,8 317.0±10.2 626.2±13.4 524.9±16,2 49Q.I±183 

C. 6.2±0.25 IO.3±OJ 3.S±O.1 3.1:t{).1 5.4±O.1 4.5±O.2 

Co 14.2±O.6 12.2±O.6 14.S±O.4 19.6±:O.8 16.I±O.6S 15.8±O.5 

S, 55.0±3.6 106.0±J.2 73.9±2 9 56.m.2 129.6±2.6 19.8::t;2.0 

Rb 45.3±L7 83.2±1.2 20.5±O.7 74.4±1.5 7l6±L4 26.4±O.6 

nI s.s±o 2 S.9±QJ 6.1±O.4 10.4±Q.4 7.3±O.4 8.Z±O.4 

Eu 1.8±O.OIO 1.9±O.012 1.l±O.OIO 2.3±O.OI6 1.9tQ.OI2 1.810.013 

e, IIO.l±S,8 1103±S 8 ?8,8US 142.616.2 IIO.2±S,S 84.0±4 .. 2 

e, 62.2±Z.2 43.5±1.2 366±1.4 47.3t1.3 26.5±l.5 40.4:t1.l 

S, 16.2±O.7 16.6±O,1 IO.SiO.3 18.410.8 14.510.3 12.9±O.3 

Tabla 12. Concentración de elementos (ppm) por el método absoluto 

MIIC'ltu 1 2 , • 5 • 7 
EIC'mC'nto 

D, 3.S±O.36 4.6±0.38 9.StO.62 7.6±O.SJ 8.5:t{).57 3.1:W.31 4.8±O.38 

V 132:9±12.l 137.2:f:13.4 283.Z±24,4 244.(lt22.7 189.S±IS.9 In.l±14.1 39.2±S.1 

Lo 21.6±2.16 23.9±2.32 14.SUS4 24.8::t;2.16 lS.0±2.2 39.6±n 34.3±3.6 

S .. 8.S±O.8 9.9±0.9 2.0±03 IO.2tO.9 9.StO.9 9.4±O.9 13.S±1.2 

A. 1O.3±1.1 8J±O.9 5.3±O.6 12.0±1.3 9.S±L2 8.0±0.9 9.2±1.I 

Nd 27.W.2 18.M2.1 26.1±2.9 21.31:2.3 19.2i:2.J 12.S:tI.3 28.5±2.2 

Continuación de la Tabla 12 
M_" 8 9 lO It ., 13 _lO 

Dy 6.0±0.48 6.0J;0.44 4.4±O.35 55t2.4 8.2±0,40 1.8±O.18 

V 1S4.7±14.6 137.2±1I.8 IS03±14.S 479.3±46.9 39l.l±36.7 116.5t;l7.3 

Lo UO±S.72 JJ.~.15 18.4±2.03 19.at2.JJ Ja.3:tI.95 23.3±2.J2 

s. U:t.O.9 11.8±1.0 2.2±0.3 3.3:t.O.3 4.ltO.S 4.S:i.O.5 ... 7.5:t.O.8 7.9±<I.9 (.7-tO.6 4.9tO.6 4.9:tO.6 U±O.S 

Nd 143±3.6 23.0ti:2.5 15.0±1.7 IS.3±I.1 IIJ±l.S 16.9±U 
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La interferencia por emisión de rayos gamma que se encontró en todos Jos 
espectros y que corresponde. l. identificación de elemebtos eo la coostitución 
de materiales arqueológicos fue l. del "MIl en 846.8 keV y del "Mg que co
rresponde a 843.8 keV. Aunque el detector 1IIiImIdo es de germanio biperporo 
de alta resolución, no fue posible diferenciar los dos picos; por lo tanto se recu
rrió 8 otros fotopicos de eslO6 elementos. De 1014.4 keV para el l1Mgy 1810.7 
ke V para el "Mn. Para todos los otros elementos fue posible diferenciar clara· 
mente sus fotopicos. En el caso de esto6 dos elementos, la 0IIIJIidlId ¡nsente en 
las muestras es alta y al estar sus energlas tan ~ los fOlOpicos se transla
pan. 
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Si se observan los resultados obtenidos por el método absoluto y el método 
del comparador, aunque sea en elementos diferentes, es posible apreciar que los 
resultados obtenidos por medio del método del comparador tienen una propaga 
ción de error menor. En las Figuras 25, y 26 se observa con mayor claridad la 
propagación del error en los dos métodos. 

La gran importancia de utilizar análisis por activación neutrónica, es que es 
posible detectar elementos que con otras técnicas son imposible observar y que 
desde el punto de vista arqueológico, estos elementos en cantidades muy peque
ñas pueden resolver interrogantes de procedencia, comercialización, utilización 
y llegar a hacer inferencias de tipo sociocultural. La precisión y exactitud son de 
gran importancia al determinar estos elementos. De la misma forma, es impor
tante detenninar su niveles mínimos de detección en condiciones del experi
mento para dar certeza de que los elementos detenninados existen en realidad 
en la muestra. 

4.3 Curva de eficiencia del detector 

Para los 6 elementos detenninados por el método absoluto, es indispensable 
la determinación de la eficiencia para realizar los cálculos de la concentración 
como de la propagación del error. La tabla 13 muestra la eficiencia de detección 
de estos elementos con la energía respectiva. 

Tabla 13. Eficiencia para elementos detenninados por el método absoluto 

Elemento Vida media Eneroía (le V) Eficienciaio/ol 
Dy 2.33 h 94.7 1.0l±6.3 
V 3.76 m 1434.1 O.20±5.2 
La 40.23 h 1596.2 2.20±3.6 
Sm 46.7 h 103.2 10.10±7.1 
As 26.3 h 559.\ S.40±3.8 
Nd 1O.99d 91.1 11.l2±7.9 

La determinación de la eficiencia se realizó utilizando las fuentes certifica
das y en las condiciones bajo las cuales se llevaron a cabo las medidas para 
hacer la determinación cuantitativa. 

En ambas distancias utilizadas las curvas de eficiencia que se obtuvieron en 
la Figura 27 están ajustadas a un polinomio de cuarto grado. 

Las curvas s. ajustaron en el intervalo de 100 a 1600 keV ,debido a que es 
el intervalo en el cual se encuentran las energias de los elementos que serán 
cuantificados por el método absoluto. En este caso, la menor corresponde al Nd 
(91 keV) y la mayor al Lantano (1596 keV). 

Debajo de Jos 100 keV existen varios inconvenientes que hacen que las me
didas sean menos confiables: 

}¡> Hay acumulación de mesetas Compton. 
~ El efecto Bremsstrahlung es notable. 
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» La mayor parte de los efectos radiactivos naturales tienen fotopicos en esta 
región. 

» La respuesta del detector debajo de estas energías no es lineal. 
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___________ --'c:.BP..1tulo IV: Re.~/todos y andlJE! 
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Figura 17. Curva de .OOeacia del detector. 
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Capítulo 5 

5. Conclusiones 
Al finalizar la presente tesis se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Los resultados obtenidos son de gran utilidad en arqueología para la conser
vación de las piezas estudiadas. 

Se determinó la composición de 18 elementos utilizando el método del com
parador. De lo cuales: Al, K, Ca, Na. Mg,. Ti Y Fe se encuentran en composición 
de porcentaje y Mn, Ba, Cs, Co, Sr, Rb, Hf, Eu, er, Ce y Se se encuentran a 
nivel de trazas (ppm). 

Utilizando el método absoluto, se determinó la composición a nivel de trazas 
(ppm) de 6 elementos: Dy, Y, La, Sm, As y Nd. 

La compnsición de los elementos, detenninada utilizando el método del 
comparador genera una pequei'la incenidumbre (menor al 4 %) en los resulta
dos, pnr lo que son de una alta confiabilidad y además es el método que se utili· 
zó en la determinación de la mayoría de los elementos. El porcentaje de incerti
dumbre obtenido se puede disminuir aumentando el tiempo de medida o detec
ción, en especial en los radioisótopns de vida media larga. Los I1ldioisótopns de 
vida media corta tendrían el inconveniente de que su deq,imiento es rápido, por 
lo tanto el tiempn de detección depended de su vida media. En el caso de los 
radioiSÓlopns de vida media corta. se pnede incmnentar la cantidad de muestra 
a irradiarse si hay dispnnibilidad de las mismas. En las muestras arqueológicas 
no se dispnne de cantidades de muestra muy grandes. Como es UDa determina· 
ción multielemental, se debe hacer una optimizBCión de los tiempos de medida, 
irradiación y cantidad de muestra. 

La compnsición de los elementos determinada por el métOOo absoluto tiene 
como incertidumbre máxima de un 11 %. Pata este caso también es aplicable lo 
dicho para el método del comparador. Sin embargo, los niveles de incertidom· 
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Canclyriane.1 

bre son mayores por las dificultades conocidas en la utilización del método: 
realización de una medida absoluta y variables como la eficiencia, flujos neu· 
trónicos y sección eficaz. Los elementos que fueron detenninadas las composi· 
ciones por este método, tienen niveles de concentración que están mucho más 
arriba del nivel mínimo de detección, proporcionando una mayor con fiabilidad 
en los resultados. 

Una fonna de minimizar el error para los elementos determinados por el 
método absoluto sería elaborar patrones en nuestro laboratorio. Sin embargo, 
aquí se debe tener en cuenta la matriz en la cual están los elementos a determi· 
nar, para elaborar una matriz igual para los patrones o comparadores. El trabajo 
de realizar patrones es un proceso más complejo de lo que aparenta, debido a 
que se necesita disponer de arcillas adecuadas y hacer la determinación de la 
composición por más de un método analítico para tener la seguridad de que la 
composición es correcta y no acarrear errores sistemáticos. 

Las medidas de las concentraciones de estos elementos utilizando ésta técni· 
ca nuclear, serán incluidas junto a otros estudios de análisis químicos y de es· 
tructura de materiales. Con estos resultados los arqueólogos están en la posición 
de comparar las composiciones de las piezas y obtener información relacionada 
con su procedencia, origen o manufactura. 
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