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RESUMEN

En este estudio se evaluó radiográficamente la piecisión con la que dos sistemas

de arco facial y aiticuladoi semiajustable, Whip-Mix (Whip-Mix Coip Louisville,

Kentuky) y Denai Mark II (Denar Corp, Anaheim, California), reproducen la posición del

maxilar con respecto al plano de referencia horizontal de Frankfbrt. Se seleccionó una

muestra de 28 sujetos adultos jóvenes, con denticiones completas y sanas En cada sujeto

se obtuvieron una cefálogiafía y dos modelos de la arcada superior, así como el registro

con cada uno de los arcos faciales Los modelos fueron montados en el articulador según

correspondía y se procedió a obtener una radiografía lateral de cada uno de ellos Se

realizaron los trazos cefálométricos del plano oclusal y del plano horizontal de Frankfbrt

en cada cefálografía, y en las radiografías de los modelos montados se trazó el plano

oclusal y se consideró el brazo superior del articulador como plano horizontal, En cada

radiografía de la cabeza y de los modelos se midió el ángulo formado entre el plano

horizontal y el plano oclusal, Los datos fueron tabulados y sujetos a una prueba t de

Student para datos pareados, para determinar si las diferencias entre los ángulos medidos

en la cefálografía y en la radiografía de cada articulador eran estadísticamente diferentes

de cero Los resultados mostraron diferencias (p< 01) en las medidas angulares de los

aparatos con respecto a las registradas por las cefálografías, por lo que se concluye que la

transferencia de modelos a los articuladores estudiados, muestra diferencias con respecto

al plano de Frankfbrt, al montar en los sistemas Whip-Mix y Denar estudiados,

Palabras clave: Plano de Frankfbrt; Plano Oclusal; Articulador; Arco facial; Cefálografía



ABSTRACT

The purpose of this study was to deteimine by radiographic evaluation the

accuracy in which two semiadjustable articulators, Whip-Mix (Whip-Mix Corp,

Louisville, Kentucky) and Denai Maik II (Denar Coip, Anaheim, California) reproduced

maxillary position regarding Frankfbrt's referential horizontal plañe Twenty-eight young

adult subjects with healthy and complete dentition were selected A cephalogram and

casts of'the maxillaiy arch were obtained, as well as the face bow tiansférs, The casts

were mounted on its articulator according to procedures and one lateial radiograph was

gotten on each one of them, The cephalometric drawings ñora the occlusal plañe and

fiom the Frankfort hoiizontal plañe were done in each cephalogram and lateral

ladiograph of mounted casts, Also the occlusal plañe was diawn and the upper aim fiom

the articulator was considered as horizontal plañe, In each one of the radiographs, the

angle foimed between the horizontal and the occlusal plañe was measuied with the help

of a cephalometric protractoi, Data were tabulated and a t Student test for paired data was

applied to determine whether the differences between the measured angles in the

cephalograms and lateral radiograph fiom each articulator were statistically different than

zeio,, Signiñcant differences in gioups wete seen (p< 01) in the angular measures of the

devices regarding the measures registered by the cephalometiies, Therefore it can be

concluded that the transferí ed model to studied articulators showed variations with regard

the Fiankfoit Plañe with the studied face bow-articulator systems,

Key words: Frankfbit Plañe; Occlusal Plañe; Articulators; Face Bows; Cephalograms
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ANTECEDENTES

Paia muchos de los procedimientos, sean estos de diagnóstico, planeación o

tratamiento en la odontología, se requiere del montaje de modelos de las arcadas

dentarias del paciente en un articulador Ash y Ramfjord definen al articulado: como: "un

dispositivo mecánico que relaciona los modelos de las arcadas dentales del paciente para

efectuar procedimientos de diagnóstico y restauración fuera de la boca",1 Y según

Shillinburg: "los articuladores son instrumentos mecánicos que simulan los movimientos

de la mandíbula" En la séptima edición del Glosario de términos prostodónticos,

publicado por The Academy of Prosthodontics, se define a un articulador de la siguiente

manera:

"Un instrumento mecánico que representa las articulaciones
temporomandibulares y los maxilares, al cual los modelos maxilar y
mandibular pueden ser unidos para simular algunos o todos los
movimientos mandibulares .. .."3

Esta misma fuente clasifica a los articuladores dependiendo de las posiciones y

los movimientos mandibulares que reproduzcan, en cuatro clases: I) no ajustables con

movimiento vertical; II) no ajustables también con movimiento horizontal, pero sin

orientar el movimiento a las articulaciones temporomandibulares; III) semiajustables, que

simulan las guías condilares usando equivalentes mecánicos o promedios para algunos

movimientos y toman en cuenta las articulaciones para la orientación de los modelos; y

IV) totalmente ajustables, que permiten la orientación de los modelos con respecto a las

articulaciones temporomandibulares y la reproducción de los movimientos mandibulares,



Con base en esas definiciones, se puede consideiai que cuando los modelos de

yeso están montados adecuadamente en un aiticulador, son análogos en su posición en el

espacio a las arcadas dentarias del paciente, Y para juzgar si esos modelos están

montados de manera conecta, se considera que deben cumplir por lo menos con dos

consideraciones técnicas: 1) contar con la misma relación radial que tienen los dientes

maxüaies con el eje de bisagra intercondilar y 2) contai con la misma relación angular

que hay entre el plano oclusal y el cráneo,

El marco de referencia común al aiticulador y a la cabeza del paciente está dado

por el eje de bisagra intercondilar y el plano horizontal En los articuladores

semiajustables, el plano horizontal con respecto al cual se monta el modelo maxilar en el

articuladoi es el plano de Frankfort, o el que se considera su equivalente más cercano, el

plano eje-orbitario, En la odontología restauradora, un supuesto fundamental y

generalmente aceptado es que esos planos son paralelos a la verdadera referencia

horizontal, por lo cual son la base en el diseño de la mayoría de los articuladores

utilizados actualmente,

La relación que guardan los dientes con respecto al eje intercondilai y al plano

horizontal, se transfiere al articuladoi por medio de un registro de arco facial, El Glosario

de términos prostodónticos define al arco facial como:

"Un instrumento similar a un compás utilizado para registrar la relación
espacial de la arcada maxilar con algún o algunos puntos anatómicos de
referencia y entonces transferir esa relación a un articulador; esto
orienta el modelo dental en la misma relación con el eje de apertura del
articulador Comúnmente las referencias anatómicas son el eje
horizontal transverso condilai mandibular y otro punto anterior
seleccionado",3



Generalmente se acepta que la localización y el registro del eje intercondilar

pueden ser llevados a cabo de manera precisa o bien de una manera aproximada, según se

utilice un arco facial de tipo cinemático o uno de tipo estático íespectivamente,

Los articuladores semiajustables por lo general permiten o aceptan el uso de arcos

faciales estáticos que localizan el eje intercondilar de manera aproximada, Desde hace

años existen en la literatura odontológica controversias sobre la aproximación que se

obtiene con este tipo de arcos faciales2'4"7 La mayoiía de los estudios realizados para

evalúa: la fidelidad de los montajes hechos con arcos faciales estáticos, evalúan la

precisión con la que localizan o reproducen el eje intercondilar, peio muy pocos se han

enfocado a evaluar otros parámetros que permitan su comparación con respecto a los

planos en el espacio,

La mayor parte de los usuarios de aiticuladores semiajustables utilizan arcos

faciales estáticos para registrar, reproducir y transportar al articulador las posiciones y

movimientos mandibulares de los pacientes, Existen dos formas principales paia ubicar

los puntos de referencia posteriores: la primera, señalando previamente sobre la piel del

paciente un punto en cada lado de la cara, a unos 13 milímetros por delante del tragus de

la oreja, lo que representa el eje de rotación o intercondilar; la segunda, colocando los

marcadores posteriores del arco facial dentro de los conductos auditivos externos, poi lo

que se les ha llamado arcos faciales auriculares o simplemente arcos auriculares,3

La posición en que se colocan los modelos en el articulador tiene que ser similar a

la que guardan en el cráneo los dientes y las estructuras anatómicas que representan,

Estas posiciones son también registradas y transportadas por el arco facial, para lo cual se



requiere localizar en la cabeza de la persona, poi lo menos tres puntos de referencia: dos

posteriores, que corresponden a los centros de rotación de los cóndilos, y un tercer punto

de referencia anterior, que varía según el arco facial utilizado, entre los que el más

comúnmente utilizado es un punto llamado infraorbitario.

Ejemplos de arcos faciales que utilizan dos puntos posteriores localizados sobre la

piel del paciente y un punto infraorbitario como relación anterior, son el Denar Student

(Denar Corp, Anaheim CA, USA) y el Hanau 132 (Teledyne Hanau, Buffálo NY, USA),

Entie los arcos faciales auriculares (con localizadores posteriores dentro de conductos

auditivos externos) que utilizan como referencia anterior un punto infraorbitario, se

pueden mencionar el Denar Slidematic (Denar Corp, Anaheim CA, USA) y los modelos

Hanau 153 y 159-4 (Teledyne Hanau, Buffalo NY, USA) El arco facial Quick-Mount

(Whip-Mix Corp, Louisville KY, USA) es de tipo auricular pero utiliza el nasion como

tercer punto de referencia anterior, mientras que algunos otros lo ubican arbitrariamente

sin puntos en la cara del sujeto, tomando como relación al montar los modelos, una marca

localizada en el vastago incisal del articulado!, como es el caso de algunos de los arcos

Hanau (Teledyne Hanau, Buffálo NY, USA),

Cualesquiera que sean los puntos de referencia que se utilicen, se busca relacionar

los modelos articulados con respecto a un plano horizontal determinado, por lo general el

plano de Frankfort, debido a que se acepta como el más cercano al plano natural

horizontal de la cabeza cuando el sujeto está en posición erecta, El plano de Frankfort es

el plano horizontal representado en el perfil por el punto más inferior de la órbita y el

punto más alto sobre el borde del meato auditivo, tal y como fue definido y adoptado en



el Decimotercer Congreso General de Antropólogos Alemanes (el "Acuerdo de

Frankfoit") en Frankfbrt, Alemania, en 1882 y finalmente por el Acuerdo Internacional

para la Unificación de las Mediciones Craneométricas y Cefálométiicas en Monaco en

1906,, Desde entonces, este plano se ha utilizado como base cuando se desea tener una

relación a partir de la posición natural de la cabeza, Se considera que McCollum, en

1939, fue el primero que introdujo el uso del plano de Frankfoit en la prostodoncia,

cuando desarrolló lo que él llamó el plano de orientación eje-orbitario, que justificó poi

ser "horizontal, o muy cercano a ello, cuando el cuerpo está erecto" Sin embargo, esta

consideración ha sido cuestionada en lo que se refiere a su validez universal aplicable en

todas las razas, '10 lo mismo en lo que se refiere a si es un plano verdaderamente

horizontal,

En la planeación y elaboración de tratamientos rehabilitadores, protésicos y

oitodóncicos, es necesario contar con modelos montados en un articulado!, de manera

que reproduzcan con precisión y fidelidad las relaciones cráneo-mandibulares Por ello la

importancia de que los planos de referencia utilizados sean reales, repetibles y fácilmente

localizables,, Los articuladores semiajustables y los totalmente ajustables, han sido

diseñados considerando que esos planos cumplen con los requisitos mencionados,

Por otro lado, paia llevar a cabo esos tratamientos de manera correcta, es

necesario y de gran importancia reconstruir, acomodar o incluso crear un plano oclusal

apropiado; es decir, conformar una relación de las superficies ocíusales de los dientes,

con ciertas características de inclinaciones y curvaturas con respecto a los planos de



orientación, de maneta que aimonicen con los demás elementos del sistema masticatono

y los factores de la oclusión para mantener la salud del paciente

Se han realizado diversos estudios para tiatai de determinar la conecta ubicación

del plano oclusal poi medio de diversas técnicas, algunos de ellos sustentados en

aproximaciones radiográficas, " mientras otros, además, han desarrollado cálculos

matemáticos sustentados en las relaciones existentes entre los diferentes planos

cefálométricos 14~18 Sin embargo, las técnicas más antiguas y más comúnmente utilizadas

paia establecer el plano oclusal en las dentaduras totales, buscan que este plano sea

paralelo al plano de Camper o plano prostodóntico (del ala de la nariz al tragus de la

oreja) Aun cuando existen controversias sobre la confrabilidad y veracidad de estas

técnicas, se han estudiado ampliamente haciendo comparaciones por medio de

radiografías laterales (cefálografías) * "

Existe controversia también acerca de lo verdaderamente horizontal del plano de

Frankfbrt y sobre si el plano oclusal que se obtiene en los modelos montados en un

articulador, guarda la orientación o inclinación exacta con respecto al verdadero plano de

Frankfort horizontal,11'23"27 Además, se han observado en ores o variaciones en los

montajes de modelos al usar arcos faciales estáticos, debido a diferentes causas, ya sean

éstas atribuibles a los instrumentos (tanto los arcos faciales como los articuladores), como

a fallas humanas del dentista, el asistente o el laboiatorista dental, e inclusive a las

diferencias anatómicas propias de cada individuo ' '

Por otra parte, el diseño de los arcos faciales y de los articuladores ajustables está

basado en la fisiología mandibular y en el establecimiento de las relaciones cráneo-



mandibulares -entie las que se encuentran de manera primordial el eje intercondilar y el

plano horizontal- con el impoitante propósito de reproducirlos en el articulador, de

manera tal que el modelo superior se ubique con la misma orientación que se encuentra

en la cabeza del paciente Estas relaciones se consideran de gran importancia y de gran

ayuda para ubicar y reconstruir los dientes de una manera estética y funcionalmente

adecuada,

Varios de los estudios mencionados se han orientado a demostrar o cuestionar y

desaprobar la precisión en la localización y la fidelidad de la reproducción del eje de

bisagra inteicondüar, pero muy pocos se han enfocado a investiga: sobre la fidelidad de

la reproducción del plano de referencia horizontal en el montaje,

En un estudio publicado en 1984 por Bailey y Nowlin24 se evaluaron dos puntos

de referencia anteriores: el punto infraorbitario y una marca en el pin incisal al montar

modelos en un articulado: semiajustable Hanau 130-28, Esos autores obtuvieron la

relación del ángulo fbimado entre el plano de Frankfort y el plano oclusal medido sobre

trazos cefálométricos en radiografías de diez sujetos, y compararon ese ángulo en los

modelos montados usando dos formas para determinar el tercer punto anterior: una, por el

señalador orbitario del arco facial; y otra, a través de la muesca en el vastago incisal del

articulador Los resultados de este trabajo indicaron la existencia de diferencias

significativas entre la angulación obtenida en las cefálometrías y la de los modelos

montados con ambos métodos, con diferencias promedio de 4,5° al usar la muesca incisal

y de 7o con el punto inñaorbitario



Otios estudios han investigado la precisión de los montajes en aiticuladores

tomando en cuenta el plano horizontal de relación, al evaluai la ubicación y la foima de

determinar el tercer punto de referencia anterior, ' o bien estableciendo relaciones con

algún tratamiento en especial, ya sea quirúrgico ' o prostodóncico ' '

Pitchfbrd,25 encontró errores sustanciales en lo que se refiere a la posición del

plano oclusal y de los bordes incisales superiores, al montar modelos en un articulador

semiajustable Hanau 158-H2 y al utilizar el punto infraorbitario como tercer punto de

referencia y concluyó también que ni el plano de Frankfort, ni el plano eje-orbitario son

paralelos a la referencia horizontal, ya que el primero se localizó a 8o y el segundo a 13°

en promedio con respecto a la horizontal, lo que cuestiona inclusive las definiciones del

Glosario de términos prostodónticos en este sentido Entre sus recomendaciones está

considerar estas variaciones y compensarlas al montar los modelos maxilares en

articuladores semiajustables al llevar a cabo procedimientos restauradores estéticos

Ellis, Tharanon y Gambrell26 encontraron lo que ellos consideran una "diferencia

altamente significativa", de 6,8° en promedio, al comparar el ángulo formado entre el

plano oclusal y el plano de Frankfoit medido en cefálografías de 25 pacientes que serían

sometidos a cirugía ortognática, con el ángulo medido entre el plano oclusal del modelo

maxilar y el miembro superior del articulador utilizado por ellos en este estudio, que fue

el Hanau modelo H2,

En un estudio con el objetivo de comparar la exactitud en la reproducción de los

montajes de modelos con aplicaciones en cirugía ortognática, y utilizando dos sistemas

de arcos faciales (Denar Slidematic y Dentatus AEB) por dos operadores, Bamber y col36

10



reportan que encontraron una pobre reproducción en general, Reportan que obtuvieron

una mejor reproducción con el Denar Slidematic (p<0.001) que con el Dentatus AEB La

evaluación se hizo midiendo la posición y orientación en las tres dimensiones del espacio

del modelo maxilar una vez montado, Reportan también que los errores fueron mayores

en sentido anteroposterior que lateral,

Por su parte, O'Malley y Milosevic,37 evaluaron la inclinación del plano oclusal al

montar modelos en tres sistemas de arco facial y articulador semiajustable (Dentatus

ARL, Denar Mark II y Whip-Mix Quickmount 8800), sobre 20 pacientes clases II y III de

Angle que estaban recibiendo tratamiento ortodóncico prequirúrgico, Lo hicieron

midiendo el ángulo formado entre el biazo superior del articulador y la horquilla oclusal

del arco facial, para compararlo con el que obtuvieron entre el plano oclusal y el plano de

Frankfort en cefálografías laterales, En sus resultados informan que con los tres

articuladores se encontraron diferencias significativas, que producen un plano oclusal

menos inclinado al compararlo con el encontrado en las cefálografías Reportan que el

articulador Whip-Mix fue el que más se acercó a las medidas promedio, al hacer el plano

menos inclinado por 1,9° (p<0,05), mientras que el Denar y el Dentatus presentaron

diferencias significativas, con medidas más horizontales por 5,2o y 6 5o respectivamente

Gateno, Foirest y Camp,38 compararon la reproducción de la inclinación del plano

oclusal en modelos montados en el articulador SAM2, utilizando para ello tres diferentes

arcos faciales (SAM Anatómico, Erickson Quirúrgico y uno desarrollado por Gateno) y

midiendo la distancia entre el plano de Frankfort y la horquilla oclusal de los arcos en

radiografías laterales de cráneo, y después trasladaron esa medidas para montar los

11



modelos en el aiticulador Reportan que obtuvieron diferencias significativas mayores

que las de las radiografías al montar con los arcos SAM Anatómico y Erickson

Quirúrgico (7.8° y 4,4° respectivamente), mientras que con la técnica desarrollada por

ellos obtuvieron que la inclinación promedio fue mayor por sólo 0 9o, que reportan como

no significativa,

Por consideraciones como las anteriores, Ercoli, Graser, Tallens y Galindo,39

sostienen que al no ser paralelos al verdadero plano horizontal ni el plano de Fiankfort ni

el plano eje-orbitario, y tampoco serlo entre sí, no se requieren como planos de referencia

para montar correctamente los modelos en los aiticuladores, poi lo menos tal y como se

realiza en la actualidad, Describen entonces una técnica para montar los modelos sin

tomar en cuenta el tercer punto de referencia anterior en los arcos faciales y, en lugar de

ello, utilizan un registro oclusal piotrusivo con los dientes incisivos borde a borde, para

así registrar la inclinación de las guías condilares y transportarlas entonces al articulado!,

con el fin de hacer coincidir esta inclinación con el plano oclusal del modelo maxilar, con

lo que, según sostienen, se logrará relacionar íuncionalmente el plano oclusal con los

determinantes de la oclusión de cada paciente

Todo lo anterior lleva a cuestionar si los procedimientos que habitualmente se

realizan, sobre todo aquellos que involucran la utilización de los arcos faciales y los

aiticuladores o las radiografías, tienen cualidades de precisión y exactitud en la

reproducción de las formas, posiciones y relaciones funcionales de las arcadas dentarias y

de los elementos del sistema masticatorio,

12



También se puede planteai si los aiticuladores semiajustables y por lo tanto, los

procedimientos que se llevan a cabo al utilizarlos y el diseño sobre el que se sustentan,

tienen o blindan la suficiente exactitud para la planeación y la ejecución de tratamientos

rehabilitadores, oitodónticos, quirúrgicos o de cualquier otra índole en la odontología

moderna

En el presente estudio, con el apoyo de radiografías laterales, se evaluó la

precisión con la que funcionan dos de los sistemas de articulado: semiajustable y arco

facial más utilizados actualmente (el Whip-Mix con el arco facial Quick Mount y el

Denai Maik II con el arco facial Slidematic),40 al reproducir la posición del modelo

superior montado en cada uno de los aiticuladores, cuando se compara con la posición de

los dientes de la arcada maxilar del paciente, tomando como referencia horizontal el

plano de Frankfoit.

13



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El conocimiento y uso adecuados de los aiticuladores semiajustables para el

diagnóstico, el plan de tratamiento y la realización de procedimientos odontológicos,

sobre todo protésicos y restauradores, son de gran impoitancia para devolver la función y

la estética al paciente, La mayoría de los sistemas de aiticuladores utilizados actualmente

han sido diseñados de manera que suponen que al monta: correctamente el modelo

maxilar, resulta en la misma posición en la que se encuentra la arcada dentada superior

en relación con la cabeza del sujeto cuando se encuentra en la posición erecta natural,

Para ello se han basado en la suposición de que el plano de Frankfort y el plano eje-

orbitario generalmente son paralelos al plano horizontal verdadero cuando la cabeza se

encuentia en esa posición,,

Sin embargo, con frecuencia en la práctica se presentan situaciones en las que los

modelos no responden a las expectativas planteadas, y que se observan sobre todo cuando

se colocan las restauraciones en boca y estas no cumplen satisfactoriamente con los

requisitos funcionales de oclusión y de estética Frecuentemente se observa, poi ejemplo,

que al querer unir el modelo maxilar al miembro superior del aiticulador, se encuentra en

una posición muy baja, lo que impide el montaje del modelo mandibular; o bien, tiene

una inclinación tan pronunciada que hace casi imposible el ajuste de las guías condilares

del articulador,,
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Los registros con los arcos faciales más comúnmente empleados para transportar

las relaciones de modelos dentales a articuladores semiajustables, no tienen la precisión

que deberían tener al utilizarlos, principalmente en lo que respecta a la relación que

guarda el plano oclusal con respecto al plano horizontal de Frankfoit

Cualquier cambio en la reproducción de la posición de los modelos aumentará el

riesgo de fallas en los tratamientos rehabilitado:es, y ocasionará por ejemplo, cambios de

las guías condilares y por lo tanto alteraciones en los factores de la oclusión como son la

altura y la inclinación de las cúspides de los dientes posteriores, Lo anterior tiene sin

duda una importante repercusión en los conceptos de oclusión y estética aplicados a la

rehabilitación protésica, a la ortodoncia y a la cirugía ortognática

Es también importante destacar que las consecuencias perjudiciales que pueden

ocasionar los eiroies a nivel oclusal sobre los elementos del sistema masticatorio, no

siempre pueden sei detectadas de manera temprana, como sería lo deseable para evitar

que se diagnostiquen sólo hasta que el paciente presente signos y síntomas de que el

proceso físopatológico se encuentra avanzado, lo cual puede ser varios meses y hasta

años después de haber sido hecho el tratamiento odontológico
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Es importante encontrar las razones por las que los articuladores de tipo

semiajustable (los más comúnmente utilizados en la actualidad) presentan fallas en los

montajes de modelos, al intentai reproducir las posiciones y movimientos mandibulares

de un paciente, Igualmente importante es que se puedan proponer alternativas de control

de esos errores, con el consecuente beneficio para la práctica odontológica y la salud de

los pacientes

Los cirujanos dentistas requieren conocer los alcances y limitaciones que

presentan los instrumentos y aparatos que utilizan como valiosos auxiliares en diversos

tratamientos preventivos y rehabilitado:es, de tal manera que puedan piever y contribuir a

disminuir los márgenes de eiror que siempre están presentes en todo tratamiento

odontológico Por otra parte, es importante avanzar en el conocimiento de la fisiología

del sistema masticatorio para mejorar la precisión con la que los aparatos la reproducen

mecánicamente, con el consecuente beneficio para el trabajo del odontólogo, su equipo

auxiliar y desde luego del paciente,,

Tomando en consideración que existen muy pocas publicaciones que reporten

análisis semejantes, además de que la poca información se ha obtenido a partir de

trabajos con otros aiticuladores y con técnicas de medición diferentes, la mayoría de los

cuales no son recientes; y que hasta este momento sólo se encuentran publicados un par

de ellos, donde se evalúan las relaciones entre los planos mencionados al montar modelos

en los articuladores semiajustables, y sólo se conoce uno donde se evalúan juntos los

16



sistemas de arco facial y articulado: Whip-Mix y Denar Mark II, es que se decidió

diseñal un estudio que permitiera evalúa: cómo es la repioducibilidad de los montajes de

modelos en ellos, a través de comparar la localización de los planos en radiografías

laterales de cráneo y en los articuladores mencionados,

Con estas preocupaciones se ha llevado a cabo el presente estudio, con el objetivo

de evaluar, con una técnica original, la fidelidad y precisión de los registros obtenidos

con los arcos faciales Quick Mount y Slidematic, y sus correspondientes transporte y

montaje en los aiticuladores semiajustables Whip-Mix y Denar Mark II respectivamente,

que son de los sistemas de arco facial y articulado: más frecuentemente empleados tanto

en la enseñanza como en la p:áctica de la clínica odontológica actuales y en la mayor

paite de nuestro país y en muchos otros

Se consideió que si los planos de Frankfort y oclusal se obtienen por trazados

cefálométiicos sobie radiografías laterales de cráneo, también podrían trazarse en las

radiografías laterales de los modelos montados en articuladores,, Y que después, como

consecuencia, podría compararse su dirección o ubicación en el espacio y por lo tanto la

angulación que se fb:ma entre ellos, tanto en la radiografía del cráneo, como en la de los

articuladoies,
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HIPÓTESIS

La hipótesis que se propuso en este estudio fue que: Existen diferencias

significativas entie la posición que guardan los dientes de la arcada maxilai y la posición

que presentan los modelos de yeso de esa arcada montados en aiticuladoies

semiajustables, cuando se compara su posición considerando el plano oclusal con

respecto al plano horizontal de Frankfbrt en sujetos con dentición completa,

Para probar esa hipótesis, se plantean las siguientes hipótesis de prueba

estadística:

Hipótesis nula (Ho):

La diferencia entre las medidas del ángulo formado por el plano oclusal y el

plano de Fiankfort, cuando se mide en la cefálografía de un paciente y en las

radiografías de los modelos montados en los articuladores, es igual a cero

Es decir, no existe una diferencia significativa,

Hipótesis alternativa (Ha):

La diferencia entre las medidas del ángulo formado por el plano ocíusal y el

plano de Frankfort, cuando se mide en la cefálografía de un paciente y en las

radiografías de los modelos montados en los articuladores, es mayor que

cero, Por lo tanto, existen diferencias significativas,



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Evaluai la precisión al reproducir la posición de los modelos de las arcadas

maxilares al montarlos en dos aiticuladores semiajustables, cuando se compaia con la

posición en la que se encuentran en la cabeza del paciente las arcadas dentarias a las que

representan.,

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Evaluar con respecto a la referencia horizontal (plano de Frankfort), si los

modelos montados en un articulador Whip-Mix por medio de un arco facial

Quick-Mount, reproducen correctamente la posición en la que se encuentran

las arcadas dentarias maxilares a las que representan, al medir la inclinación

del plano oclusal,

2) Evaluar con respecto a la referencia horizontal (plano de Frankfort), si los

modelos montados en un articulador Denar Maik II por medio de un arco

facial Slidematic, reproducen correctamente la posición en la que encuentran

las arcadas dentarias maxilares a las que representan, al medir la inclinación

del plano oclusal

3) Inferir si los articuladores semiajustables de mayor uso actualmente,

reproducen correctamente las posiciones y movimientos mandibulares
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MATERIALES Y MÉTODO

Se analizaron las relaciones de los planos de Frankfort y oclusal en 28 sujetos

adultos jóvenes de ambos sexos, seleccionados al azai de entre los alumnos de la

Facultad de Odontología de Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California y

que de manera voluntaria aceptaron paiticipar en el estudio, Las edades oscilaron entre

los 19 y los 25 años

Después de explicarles el objetivo del estudio y los procedimientos a que deberían

someterse, se obtuvo su anuencia para participa: y se procedió a realizarles un examen

clínico del sistema masticatorio,, A partir de éste se seleccionaron los que cumplían con

las siguientes caracteiísticas: dentición completa (pudiendo exceptuarse terceros

molares), relaciones oclusales funcional y estéticamente aceptables; y ausencia de

síntomas de disfunción temporomandibular,

El examen clínico consistió en la elaboración de una historia clínica, con

interrogatorio y el reconocimiento por observación e inspección del sistema masticatorio,

además de la aplicación del índice de Helkimo, con base en el cual fueron aceptados

como sujetos de estudio aquellos pacientes clase I; es decir, sin signos ni síntomas de

disfunción temporomandibular o síndrome doloroso miofácial, por lo que el sujeto debió

tener movimientos mandibulares normales en extensión y dirección, sin dolor o molestias

en músculos o articulaciones temporomandibulares (ATMs), sin sonidos o ruidos en

ATMs, sin dolor a la palpación musculai o articular, y sin interferencias oclusales

sever as,

20



A cada sujeto se le tomaron dos impiesiones con portaimpresiones comerciales

tipo nm-lock de la arcada superior e hidrocoloide irreversible (alginato) como material de

impresión (Jeltrate Plus, Type II, L..D.. Caulk, Milford, D,E), y se procedió a vaciar

inmediatamente para obtener dos modelos en yeso piedra de alta resistencia tipo IV

(Silky Rock, Whip-Mix, Loisville, KY), retirando el modelo del hidrocoloide después de

45 minutos,

A cada uno de los sujetos seleccionados se le practicaron los registros de arcos

faciales siguiendo las indicaciones que los fabricantes señalan en los manuales de cada

uno de los sistemas de arco facial y articulado:, a saber: Quick-Mount (Whip-Mix Corp

Louisville, Kentuky) 4i y Slidematic (Denar Corp Anaheim, California),42'43 En ambos

casos se utilizó como material para la impresión de las caías oclusales sobre la horquilla

de registro oclusal, cera rosa base dura (Ken), donde se impresionaron las elevaciones de

las superficies oclusales de los dientes maxilares

Los dos arcos faciales utilizados en este estudio son estáticos de tipo auricular; es

decir, que utilizan como puntos de referencia posteriores los conductos auditivos

externos, colocando dentro de ellos piezas de plástico que se encuentran en los extremos

de las ramas laterales del arco (olivas), con lo que se hace una localización aproximada

del eje de bisagra íntercondilar, el cual se encuentra por delante de los conductos

auditivos externos,

El arco facial Quick Mount (Whip-Mix), utiliza como tercer punto de referencia

en la parte anterior el nasion, colocando una pieza convexa de plástico duro en contacto

con la concavidad por arriba del puente de la nariz entre las cejas '46 Al llevar a cabo el
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procedimiento completo de colocación del arco, se supone que las ramas laterales del

mismo quedan alineadas con el plano de Fiankfoit o con el plano eje-orbitario

El arco facial Denar Slidematic utiliza como punto de referencia anterior un punto

marcado en la pared lateral derecha de la nariz del paciente, localizado o medido a 43

mm del borde incisal del incisivo central o lateral derecho Al colocar el arco facial, se

hace girar hasta que el extremo de un señalador metálico adherido a la rama lateral

derecha del arco, toca el punto antes marcado, De esa manera, las ramas laterales quedan

alineadas al plano de Frankfort Al momento de colocarlos en la cabeza del paciente,

ambos arcos faciales permiten también obtener una medida de la distancia íntercondilar,

que debe ser trasladada o reproducida en el articulador ajustando los elementos y las

guías condilar es del mismo,

Una vez obtenidos los registros con ambos arcos, los modelos de yeso piedra de la

arcada superior fueron montados en sus correspondientes aiticuladores semiajustables,

siguiendo las instrucciones señaladas por los fabricantes para unir cada modelo a una

platina de montaje Se colocó el arco facial en su lugar indicado y descansando sobie el

aditamento de soporte de la horquilla oclusal, paia evitar que se desplazara hacia abajo

por el peso del modelo y del yeso de montaje Posteriormente, con el objeto de reducir los

márgenes de error que pudieran presentarse por la expansión durante el fraguado, se

utilizó para el montaje, en un primer tiempo, una pequeña cantidad de yeso para modelos

(Snow white, Ken Mfg), sólo la necesaria para unir el modelo a la platina de montaje,

ejerciendo presión sobre el miembro superior del aiticulador mientras fraguaba

inicialmente el yeso, Una vez fraguado el yeso y cuando ya se mantenía la posición del
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modelo con respecto a la platina, se agregó la cantidad necesaria para asegurar la

resistencia de la unión del modelo a la platina,

Asimismo, a cada sujeto se le tomó una radiografía lateral de cráneo

(cefalografía) con los dientes en máxima intercuspidación u oclusión céntrica, sobre la

cual se realizaron los trazos cefálométricos de los planos oclusal y de Frankfoit, para

posteriormente medir el ángulo formado entre ellos, Para el procedimiento de obtención

de la cefálogiafía se contó con la asesoría y ayuda de personal capacitado en radiología

extraoral y se respetaron las instrucciones, estandarizándolas para todos los casos en la

colocación del paciente para la conecta obtención de la distancia y la orientación de su

cabeza con respecto a la fuente de rayos X del aparato (150 cm) y del chasis con la

película radiográfica (20 cm), de manera que el plano de Frankfbrt quedara paralelo con

la verdadera horizontal y se minimizaran con ello las distorsiones de imagen en la

radiografía47'48

Para llevar a cabo ese procedimiento se utilizaron películas Kodak Ortho L 8X10

ultiaspeed (Eastman Kodak, Rochester, NY), montadas en un chasis Siemens 8X10 con

pantallas Kodak Lanex regular screens, Se utilizó en todos los casos un aparato de rayos

X para cefálografías marca Siemens, modelo Orthoceph 10 (Siemens medical Systems,

Dental X-ray Div, Charlotte, NC), De igual manera se estandarizaron para todos los

casos, los ajustes del aparato con las siguientes características: 75 KV y 10 MA para la

generación de rayos X, y con un tiempo de exposición de entre 0 8 y 1,0 segundos, según

las recomendaciones contenidas en el manual de opeíación del aparato, dependiendo del

tamaño de la cabeza por radiografiar,
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Posteriormente se obtuvieion radiografías laterales de ambos articulado:es con los

modelos maxilares montados, Para ello se utilizó un cubo de madera como base para

colocaí en ella el articulado:, simulando la posición de la cabeza del paciente tal como se

había radiografiado antes Al colocar los articulador es en el cubo, con la ayuda de un

nivel, se tuvo la preocupación de lograr que el miembro superior del articulador estuviera

paralelo a la horizontal, Además, se colocaron los posicionadores auriculares del

cefálostato sobie las cajas de las guías condilares, donde se posiciona el arco facial

auricular durante el montaje, Se repitieron también las mismas relaciones de distancia

con las que se obtuvieron las radiografías de la cabeza del sujeto, tanto con respecto a la

fuente de rayos X como al chasis con la película, utilizando los mismos materiales y

tiempos de exposición que se anotaron anteriormente para las radiografías laterales de

cráneo,

Para hacer más visibles en las radiografías de los articuladoies los puntos de

referencia para trazar el plano oclusal, en cada modelo se pintaron con una solución

acuosa de sulfato de bario como medio de contraste, el borde incisal del incisivo central

superior izquierdo y la punta de la cúspide mesiovestibular de los primeros molares

superiores izquierdos, Las radiografías así obtenidas fueron reveladas con la ayuda de un

revelador automático (AP 200 Processor, Allied), con soluciones reveladoras

premezcladas

Sobre las radiografías, tanto de la cabeza del paciente como de los modelos

montados en los articulador es, utilizando hojas especiales para trazados cefálométricos de

acetato mate (Oitho/trace, RMO, inc) y con la ayuda de los aditamentos para trazos
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cefálométiicos, Cephalometiic tracing kit diseñado por A,,T, Baum y fabricado por la

casa Unitek Coip., se realizaron los trazos del plano horizontal de Fiankfoií y del plano

oclusal en cada una de las radiografías (ver figuras 1, 2 y 3),,

Para el trazado sobre las radiografías craneales de los planos mencionados, se

consideraron los puntos de referencia señalados en el Glosario de términos

prostodónticos.3 Por lo tanto, el plano de Frankfort se estableció trazando una línea del

punto más alto del meato auditivo externo (porion) al punto más bajo de la órbita

(orbitale), mientras que el plano oclusal se trazó uniendo con una línea el punto más bajo

de la cúspide mesiovestibular del primer molar y el punto más bajo del borde incisal de

los incisivos superiores

FIGURA 1, Cefalografía de uno de los sujetos de estudio con los trazos
cefaloméíiicos del plano horizontal de Frankfort (PF) y el plano oclusal (PO),
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FIGURA 2, Radiografía del modelo maxilar de uno de los sujetos de estudio,
montado en el articuladoi Whip-Mix, con los trazos que corresponden al plano
horizontal del articulador (PH) y el plano oclusal del modelo (POM),

FIGURA 3, Radiografía deí modelo maxilar de uno de los sujetos de estudio,
montado en el articuíador Denar Mark ü, con los trazos que corresponden al plano
horizontal del articuíador (PH) y el plano oclusal del modelo (POM)
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Para el trazado de los planos en las radiografías de los aiticuladores, se decidió

trazar el plano horizontal sobre el borde superior del brazo superior del articulador y el

plano oclusal, uniendo mediante una línea el punto más bajo de la cúspide

mesiovestibular del primer molar izquierdo con el punto más bajo del borde incisal del

incisivo central izquierdo (puntos donde se pintó con el medio de contraste antes

mencionado) Se utilizó el Cephalometric Protractor (Cephalometric Tracing Kit, Unitek

Corp), instrumento formado por una regla plástica transparente montada sobre una

lámina también de plástico transparente donde se encuentra pintado un transportador

graduado, de tal manera que al colocarlo sobre el acetato con los trazos cefálométricos

descritos, permite medir el ángulo que se forma entre las líneas que representan al plano

de Frankfort y al plano oclusal (ver figura 4).

FIGURA 4 Fotografía del Cephalometiic Protractor, instrumento utilizado para
medir en las radiografías el ángulo formado entre el plano horizontal y el plano
oclusal
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De esa maneta se procedió a medü y registrar el ángulo formado entre el plano

horizontal de Fiankfort y el plano oclusal, tanto en la cefálogiafía de la cabeza de cada

sujeto, como en la radiografía de cada uno de los modelos montados en los dos

aiticuladoies Con el fin de ajustar la técnica de registro y en consecuencia validarla, se

repitieron las mediciones por otro odontólogo entrenado, con las mismas consideraciones

expuestas anteriormente, Posteriormente se procedió a llevar a cabo el análisis estadístico

de los datos obtenidos,
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Una vez que los dos operadores realizaron las mediciones descritas, se procedió a

deteiminai la lepetibilidad entre ambas Para ello, la hipótesis de prueba fue que las

diferencias entre ambas mediciones eian nulas, con lo que se determinaría que ambas

medidas son iguales Paia probar esta hipótesis se utilizó el estadístico t para dos

poblaciones independientes, empleando el procedimiento TTEST del paquete estadístico

SAS (Statistical Analysis System versión 6.12 para Windows),

Para determinar si las diferencias entre los ángulos medidos en la cefálogiafía y

en cada aiticulador eran estadísticamente diferentes a cero, se utilizó la prueba estadística

t para datos en pares (Steel, Torrie y Dickey, 1997)50

Con la información de los valores de los ángulos (tabla 1), se procedió a

confirmar si la muestra provenía de una población con distribución normal, para lo cual

se utilizó la prueba de homogeneidad de varianzas de Bartlett (Steel, Torrie y Dickey,

199742), por considerar que esta prueba es más sensible para detectar la normalidad que el

estadístico F en el análisis de varianza, Adicionalmente se obtuvieron los estadísticos

descriptivos siguientes: promedios generales (media), desviación estándar, valor máximo,

valor mínimo y error estándar, empleando el procedimiento "means" del paquete

estadístico SAS,
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TABLA 1 Medidas en grados del ángulo foimado poi el plano de Frankfort y el
plano oclusal, en la cefalografía del cráneo, en la radiografía del modelo maxilar
montado en el aiticulador Whip-Mix y en la radiografía del modelo maxilar
montado en el aiticulador Denar Mark II
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Pata la piueba estadística de este estudio, la hipótesis nula fue que el promedio de

la diferencia que existe entre las medidas angulares de la primera y la segunda

observaciones dentro de un par (Fb =111 1T>) era igual a cero La hipótesis alternativa

sería, entonces, que esa diferencia es mayor que cero,

La primera observación se refiere a la medida angular obtenida en la cefalografía,

mientras que la segunda observación se refiere al registro generado a partir de la

radiografía del modelo maxilar montado en el articulador Whip-Mix o en el Denar Mark

II según sea el caso,

El estadístico de prueba para datos pareados utilizado fue:

lc o_ lA , (n i) g I

D

Donde:

tc - Estadístico de prueba,

~ Media estimada de la diferencia por pares

= Media paramétrica para la diferencia por pares,,

— Desviación estándar del estimador = SD / n
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Una estimación puntual, aun cuando representa el verdadero valor del parámetro

(propiedad de insesgamiento, E ( x ) = IT), puede estar cerca del valor verdadero, pero

prácticamente nunca lo igualará en realidad, Para resolver lo anterior, es común construir

un intervalo de posibles valores para el parámetro que se estima; es decir, sustituir la

estimación puntual por una estimación por intervalo o intervalo de confianza Por lo

general el nivel de confianza que se usa en los estudios de este tipo es del 95 o 99%

La decisión para el parámetro II, en el presente estudio, fue construir un intervalo

de confianza al 95%, con lo que la ecuación quedó como se escribe a continuación:

P (Límite Inferior < Eb < Límite Superior) = ,95
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RESULTADOS

Los valores obtenidos al medir el ángulo formado entre el plano de Frankfoit y el

plano oclusal en la ceíalografía de cada sujeto de estudio y en las radiografías de los

modelos montados en cada uno de los articuladores (Whip-Mix y Denai Mark II), se

mostraron en la tabla 1, Estos valores resultaron del promedio de los registros de cada

operador, al no existir diferencias importantes (p > 05) entre ambas mediciones

promedio..

En la gráfica 1 se muestra la dispersión de los datos obtenidos para cada caso en

las cefálografías y en las radiografías de ambos articuladores,, Se observa que no existe un

patrón definido en el comportamiento de los resultados obtenidos, y se encuentran en

varios de los casos, diferencias muy amplias entre la medida obtenida en un articulador y

en otio en un mismo sujeto, que llegan incluso en 7 casos a medir con mayor angulación

en un articulado! y con menor en el otro, Se puede observar que con respecto a la

angulación medida en la cefalografía, en 9 casos ambos articuladores midieron con una

angulación mayor, y que en otros nueve lo hicieron con una angulación menor,

Con la finalidad de conocer si la muestra de datos obtenidos al medir los ángulos

provenía de una población con distribución normal, se sometieron a la prueba de

homogeneidad de varianzas de Bartlett (Steel, Torrie y Dickey, 1997), Los resultados no

mostraron diferencias significativas (p > 05), por lo que se concluye que la muestra de

datos proviene de una población con distribución normal

Los estadísticos descriptivos para los datos del estudio se presentan en la tabla 2
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GRÁFICA 1, Dispersión en gtados del ángulo foimado por el plano de Frankfort y el
plano oclusal, medido en las cefalografías y las radiografías de los modelos de cada uno
de los articuladores,

TABLA 2,, Medidas descriptivas de tendencia central y de dispersión para los
valores angulares formados entre el plano de Prankfort y el plano oclusal en la
cefálografía y en la radiografía de cada articuladoi

Cefalografía

Whip - Mix

Denar Mark II

n

28

28

28

Media

133482

12,8393

13,9911

D.E.

40577

4,5872

4 4827

Valor
mínimo

625

ó

6

Valor
máximo

21 75

24

23.75

E.E.,

0 7668

0 8669

0,8472

D E . : Desviación estándar (V
E E : Error estándar ( s / Vn )
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Como se puede observar en las tablas anteriores, los langos de los valores se

compoitan de manera similar1, sobre todo cuando se comparan los obtenidos entre los

valores de las radiografías de modelos en ambos articuladores En el caso de las

cefálografías, el rango es de 15,5, con valores de 6,25° como mínimo y de 21,75° como

máximo; para el articulado: Whip-Mix es de 18, con medidas entre los 6° y los 24°;

mientias que para el articulado! Denar es de 17 75, con medidas de 6o y 23.75°, como

mínimo y máximo respectivamente Sin embargo, se considera que el rango es un

estimador estadístico pobre, por lo que se procedió a analiza: los resultados tomando en

cuenta otros indicadores,

En la tabla 2 se observa que al comparar los valores de las medias de cada uno de

los conjuntos de datos obtenidos (cefálografías 13 35, Whip-Mix 12,84 y Denar 13.99),

no existen grandes diferencias si se consideran como valores absolutos, y que esa

diferencia es mayor al comparar los valores de los atticuladores entre sí (1 1518), que

cuando se comparan cada uno con respecto a la media de las cefálografías Además,

llama la atención que la media de los valores obtenidos en el articulador Whip-Mix es

menor a la de las cefálografías en 0,5089, mientras que la media de los valores del Denar

Mark II es mayor por 0,6429

No obstante que no existan diferencias muy amplias entre las medias, al comparar

sus desviaciones estándar y sus errores estándar, el comportamiento es diferente En

ambos casos resultan mayores los valores que corresponden a los datos obtenidos en los

dos articuladores con respecto a los obtenidos en las cefálografías, que son aún más altos

para los correspondientes al Whip-Mix,

35



Para observar la dispersión de los valores con respecto a la media de las

cefálografías, se construyó la gráfica 2, en la cual se nota que la dispersión es grande y

que existen valores tanto mayores como menores a la media de las cefálografías, Se

observan oscilaciones de hasta 10,65° en los ángulos medidos en el articulado! Whip-Mix

y 10.40° en el Denar Mark II con respecto al valor de la media de los ángulos medidos en

las cefálografías, que fue de 13 35°,

30
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ajetes

GRÁFICA 2. Dispersión de los valores obtenidos en cada el aiticulador Whip-Mix y en
el Denar Mark II, con respecto a la media de los valores obtenidos en las cefálogiafías..
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En la gráfica 3 se muestran, ordenados de maneta ascendente, los valores en

grados de las diferencias obtenidas al comparar el ángulo medido en las radiografías del

articulador Whip-Mix con respecto a la medida obtenida en la cefálografía de cada uno

de los 28 sujetos, Como se puede observar, en 17 casos existe una diferencia de más de

2o, que representa el 60% del total, y en 4 de esos casos (14% del total) la diferencia es

de más de 6°, Además, 9 de los 28 casos de estudio (32%) presentaron una diferencia

menor a los 2o, con 4 de ellos con menos de un grado, que aunque son diferencias,

podrían considerarse moderadas,, Se aprecia también que sólo en dos casos (7%) no hay

diferencia alguna, al coincidir las mediciones en ambas radiografías,,

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 281 2 3 4 5 6 7

GRÁFICA 3. Se muestran en orden ascendente, las diferencias entre los valores en
grados de los ángulos medidos en las radiografías de los modelos montados en el
aiticuiadoi Whip-Mix contra los valores de los ángulos medidos en las cefalografías,
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Al comparar lo anterior con los resultados mostrados en la gráfica 4, donde se

presentan igualmente ordenadas en forma ascendente las diferencias obtenidas al

contrastar los valores de los ángulos medidos en las radiografías de los modelos

montados en el articulador Denar Mark II contra los medidos en las cefálografías de cada

sujeto de estudio, se observa que el 46 % de los casos (13 de los 28) presenta una

diferencia mayor a 2o, con 4 de ellos con una gran diferencia de más de 7° Asimismo, se

puede ver que Í4 de los casos (50% del total) tuvieron una diferencia de 2o o menos, que

en 6 de ellos es de un grado o menos, y que sólo un caso resultó con 0o

<fí 5 -L

9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 7 281 2

GRÁFICA 4 Se muestran en orden ascendente, las diferencias entre los valores en
grados de los ángulos medidos en las radiografías de los modelos montados en el
articulador Denar Mark E contra los valores de los ángulos medidos en las cefalograñ'as

DE ORIGEN
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En las gráficas 3 y 4 se pueden apreciar errores de menor magnitud y en mayor

número de casos al utilizar el articulador Denar Mark II, cuando se comparan con los

realizados en el articulador Whip-Mix, En ambas gráficas se observa también que en

cuatro casos la diferencia entre el valor del ángulo medido en cada uno de los

aiticuladoies es mayoi a los 6o y que, incluso en el caso del Denar Mark II (giáfíca 4), el

valor de la diferencia en esos cuatro sujetos de estudio es mayor a los 7o

Paia probar estadísticamente el supuesto de que los errores de la magnitud de las

diferencias obtenidas al contrastar los valores de los ángulos medidos en los dos

aiticuladoies utilizados, respecto a los valores medidos en las cefálogiafías, sería de cero,

se empleó el estadístico t para datos pareados Los resultados de esta prueba se muestran

en la tabla 3..

TABLA 3 Resultados de la Prueba t de Student para difeiencías dentó de pares

Diferencia n xD SD / n tc P

Whip-Mix vs, Ceíalog 28 3,1696 0 4313 7 349 < ,01

Denar vs Cefálog, 28 2,3571 0,4685 6,098 <.01

Como se obseiva, los resultados indican que existe una diferencia altamente

significativa (p<01) entre las diferencias pareadas de las medias de los valores obtenidos

por cefálogiafías con respecto a los obtenidos con cada uno de los dos articuladores

empleados,
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Cuando se obseivan los valores de los ángulos medidos en las cefálografías y se

comparan con los medidos en las radiografías de los articulado:es, se encuentran

diferencias estadísticas (p<,01) en casi todos los casos y con una gran dispersión, lo cual

confirma que esas diferencias fueron significativas para la muestra analizada Por ello se

puede dudar acerca de que los registros de arcos faciales y sus respectivos montajes en

articuladores semiajustables aplicados en este estudio, sean repetibles y confiables, así

como sobre la validez universal con la que se considera se pueden emplea: en todos los

casos

La estimación del parámetro puede darse de manera puntual o bien por intervalo

La estimación puntual para las diferencias entre las medidas de los articuladores y las

cefálografías ha sido señalada en los párrafos anteriores; sin embargo, la estimación se

generó también en un intervalo de confianza con un valoi de probabilidad asociado de un

95% (1-A)

Las diferencias entre cada uno de los articuladores con respecto a las cefálografías

pueden observarse dentro de un intervalo, lo cual se muestra en la tabla 4

TABLA 4 Valores de Intervalos de Confianza para medidas angulares dentio de pares

Intervalo de Confianza

Whip-Mix vs, cefálografía

Denar vs cefálografía

Límite
inferior

2,28

1,39

Límite
superior

4,05

3,32

1-A

95%

95%
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Como se observa, aún con la estimación por intervalo, el límite inferior del mismo

no es cero, que eia lo esperado, lo cual indica que existe una gran variabilidad en la

reproducibilidad de los aparatos estudiados El aiticulador Denar Mark II muestra una

menor diferencia en las medidas de los ángulos, pero sin llegar al cero Además, en la

tabla 4 se presentan los intervalos de valores posibles para el parámetro Yh, que

representa la diferencia entre la medida obtenida en cada uno de los articuladores con

respecto a la obtenida en las cefálogiafias, con un nivel de confianza del 95%,

Esas diferencias promedio en las medias pareadas, al referirlas en estimaciones

por intervalos, nunca alcanzan a ser prácticamente iguales a cero Los valores mínimos

fueron de 2 28 para las medidas obtenidas con el Whip-Mix contra las cefálografras, y de

1 39 con el Denar Maik II Esto fortalece la discusión en lo que se lefiere a la falta de

precisión de los aparatos empleados para reproducir fielmente las posiciones de los

modelos montados en ellos,

Con base en estos resultados, que muestran diferencias importantes al estimar la

precisión con la que se reproduce la posición de los modelos en los articuladoies

semiajustables estudiados, se puede asumir que esas diferencias producen erroies en el

montaje, con las subsecuentes alteraciones en la reproducción de las posiciones y de los

movimientos mandibulares de los pacientes y por consiguiente también, con un

incremento en las posibilidades de fallas en los procedimientos de diagnóstico o de

tratamientos odontológicos para los cuales se utilicen,
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DISCUSIÓN

Como se ha mostrado, se encontraron difeiencias estadísticamente significativas

(p<01), al comparar la angulación medida al montai los modelos en los articuladores

utilizados en el presente estudio, con la que se midió entre los planos oclusal y de

Fiankfbrt en los trazados cefálométricos de cada sujeto de estudio

Es importante destacar que, no obstante que el diseño de la metodología aplicada

en este estudio para obtener las medidas entre los ángulos fue diferente a la utilizada en

otras investigaciones, se encuentra coincidencia entre los resultados del presente estudio

y los informados por otros investigadores, Así sucede poi ejemplo, cuando se comparan

con los resultados reportados por Bailey y Nowlin24 en un estudio sobre diez pacientes,

donde informan de una diferencia de 15° entre los valores promedios de ángulos

medidos en la radiografía del cráneo y los valores promedio medidos en el articulador

cuando se montaron los modelos con el punto infraorbitario como tercer punto de

referencia para un arco facial Hanau; y donde se registró una diferencia de 4,7° entre los

mencionados valores promedios cuando se montaron los modelos con la relación de la

muesca del vastago incisal del mismo articulador En ambos casos se concluye que son

diferencias importantes

Lo mismo sucede cuando se revisan los resultados reportados por Bilis, Thaianon

y Gambrell,26 en su estudio sobre 25 pacientes que recibirían tratamiento ortognático y a

los cuales tomaron medidas sobre cefálografías y sobre modelos montados en articulador

Hanau, el ángulo entre plano de Frankfort y plano oclusal Dichos autores informan que
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el piomedio de las diferencias encontradas es de 6,8° con una desviación estándar de 3 5o

y por lo tanto encuentran esa diferencia altamente significativa (p<0,001) Cabe hacer

mención de que en su estudio encontraron que sólo dos de los 25 casos habían sido

montados con un ángulo mayor que el medido en las radiografías, y que los valores de las

diferencias se movieron en un rango de 1T con un valor mínimo de - 3 o y uno máximo

de +14°

Cuando se comparan los promedios de las magnitudes de las diferencias

reportados en esos dos estudios con los obtenidos en este estudio, se observa que en los

primeros resultan ser mayores,, En el presente estudio los valores promedio para las

diferencias fueron de 3,2o con una desviación estándar de 2,28 paia el sistema Whip-Mix,

y de 2,4° con desviación estándar de 2.48 para el Denar Mark II, En el estudio de Bailey

y Nowlin 24 fueron de 7 5o y 4 T (no hacen mención de la desviación estándar) según se

hubiese utilizado el punto infraorbitario o la muesca en el pin incisal paia obtener el

tercer punto de referencia al montar el modelo superior en un sistema arco articulador

Hanau, En el reporte de Ellis, Thaianon y Gambrell, en otro sistema Hanau, se observa

una diferencia promedio de 6 8o, con desviación estándar de 3 5

De igual manera se puede notar que los rangos en los que se mueven las

diferencias entre las medidas obtenidas en los estudios mencionados, fueron más amplios

que los resultantes en el presente, aun con desviaciones estándares mayores en ellos, En

el de Bailey y Nowlin, el rango que reportan se encuentra entre los 4o y los 12° al usar el

punto infraorbitario y entre los Io y los 11° al utilizar la muesca del pin incisal En el
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estudio de Ellis y colaboradores se infoima que es de entre los 3o y los 14°, mientras que

en el presente estudio los valores que resultaron se encuentran entre el 0o y los 8°..

En el estudio de O'Malley y Milosevic,37 se lee que lo lealizaion con una

metodología similai a la que se utilizó en el presente estudio, en él se utilizaron

cefálografías para comparar la angulación entre el plano de Frankfort y el plano oclusal,

Además de los tres articuladores que ellos usaron para montar los modelos y reproducir el

plano oclusal, dos de ellos son el Whip-Mix y el Denar Mark II, el tercero es el Dentatus

ARL Si comparamos sus resultados, se encuentra que existen diferencias significativas

con los tres articuladoies; reportan que los tres articuladores semiajustables posicionan el

plano oclusal menos inclinado con respecto al plano de Frankfort cuando se compara con

los trazados en las cefálografías, Informan que el Whip-Mix fue el que dio resultados más

cercanos a las de la cefálografía, al mostrar diferencias de -1..9° con desviación estándar

de 3.8 y, sin embargo, significativamente diferentes (p<0..05). El articulador Denar

reprodujo todavía menos inclinado el plano oclusal por -5 2o con una desviación estándar

de 4 7 y, por lo tanto, con mayor diferencia significativa (p<0,001)

De lo anterior se puede decir que los resultados son similares a los que se están

reportando en el presente estudio, con diferencias estadísticamente significativas para los

dos articuladores, aunque los últimos autores informan que los valores obtenidos con el

Whip-Mix fueron más cercanos, mientras que en nuestro estudio se encuentra una

aproximación ligeramente más cercana en el Denar

En los reportes de los autores citados, no se informa de casos en los que hayan

coincidido exactamente los valores que obtuvieron en los articuladores y su testigo de
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comparación, mientras que en este estudio, no sólo se tienen rangos más estiechos, sino

que además se obseivan algunos casos en los que coinciden exactamente (valoi igual a

cero) y otros con valores muy cercanos,

También llama la atención que mientras que en los primeros dos estudios de los

investigadores citados la gran mayoría de las medidas que realizaron en los articulado!es

presentan una mayor angulación comparada con los de las cefalografías, y en el tercero

de ellos son menores, en el presente estudio los valoies de los ángulos medidos en los

aiticuladores resultaron con una frecuencia muy similar al medir, en el 33% de los casos

(9 sujetos) con mayoi angulación y en otro 33% con menor angulación con respecto a los

medidos en la cefálografía correspondiente, En el presente estudio también se presenta

una distribución en la que el 34% de los casos presentó en uno de los aiticuladoies una

angulación mayor, mientras que el otro articuíadoi presentaba una medida menor con

respecto a la medida en la cefálografía en un mismo sujeto

Cuando comparamos la metodología seguida en este estudio con las llevadas a

cabo en los antes mencionados, se observa que en todos ellos los ángulos entre los planos

fueron medidos sobre las cefalografías del cráneo; sin embargo, las técnicas empleadas

para medir los ángulos entre los planos en los modelos fueron diferentes En el caso del

estudio de Bailey y Nowlin se midió con un aditamento diseñado para prolongar tanto el

plano oclusal de los modelos como el brazo superior del articulado!, algo similar a lo

hecho poi O'Malley y Milosevic; mientras que en el caso de Ellis y colaboradores, el

plano oclusal se obtuvo midiendo la distancia entre el brazo superior del articulado! y la

punta de la cúspide mesiovestibular del primer molar y la distancia entre el brazo del
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articulado! y el borde del incisivo central, con lo que se obtuvo una línea que peimitió

trazar un ángulo con la línea que se prolonga del borde superior del miembro superior del

articulador,

Se debe hacer notar también, que no todos los estudios fueron realizados en los

mismos sistemas de arco facial y aiticulador, no obstante que se supone que todos ellos se

han diseñado con el mismo piincipio de considerar al plano de Frankfbrt (o al plano eje-

orbitario) como la referencia horizontal con respecto a la que se oiientan los modelos en

el articulado:.. Estas pueden originar algunas de las diferencias mencionadas al comparar

los resultados

Es importante señalar que aunque en el presente estudio se obtuvieron resultados

similares a los obtenidos en los otros estudios citados, tanto esos como el presente estudio

se llevaron a cabo sólo en algunos de los más de 81 sistemas de arco facial y articulado:

que se han registrado mundialmente,40 Además, los estudios se realizaron sobre

poblaciones diferentes con diversas características (raza, sexo, edad) y sobie todo con

diferente metodología, diseñada cada una por sus respectivos autores, con la subsecuente

inclusión de múltiples variables que pueden incidir en los resultados y que complican las

comparaciones entre los estudios y, por lo tanto, las conclusiones en cuanto a cuál o

cuáles de los sistemas de arco y aiticulador son los que presentan mayor precisión y por

lo tanto son más confiables para reproducir las posiciones y movimientos mandibulares

En consecuencia, deberán diseñarse investigaciones que permitan comprobar lo

anterior con una metodología homogénea y de tal manera que se tome en cuenta a todas o
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la mayor paite de las variables que pueden presentarse, a fin de que permitan veiifícaí y

comparar los resultados entre los diféientes aparatos

En el presente estudio, como lo demuestran las pruebas estadísticas realizadas, las

diferencias obtenidas fueron altamente significativas Al comparar los resultados para

considerar' que la reproducción de la angulación del plano oclusal en el articulador es

precisa y por lo tanto confiable en su aplicación clínica, se esperaría encontrar diferencias

con valores iguales o cercanos a cero, Sin embargo, para poder asegurar que los sistemas

Whip-Mix y Denar aquí analizados, por presentar rangos y promedios de las diferencias

menores, son más confiables y que han sido mejor diseñados y construidos de manera

que se acercan un poco más al registro y la reproducción correcta de la posición de los

modelos al montarlos con respecto al plano horizontal de referencia, se requiere la

realización de otras investigaciones que permitan analizar con mayor profundidad estas

cuestiones

Por todo lo anterior se puede cuestionar si el diseño de los articuladores

semiajustables, que consideran como referencia horizontal el plano de Frankfort o su

similar, el plano eje-orbitario, es el adecuado; y si puede considerarse de aplicación

universal, puesto que como también se ha mencionado en la revisión de la literatura,

existen diversos estudios y opiniones de investigadores que ponen en duda la certeza de

esa aseveración, tal y como se ha aceptado en la odontología hasta nuestros días,

Basados en estos resultados, se pueden espetar sin lugar a dudas errores en el

montaje de modelos en articuladores semiajustables, mismos que pueden observarse al no

corresponder a la realidad; es decir, a las posiciones que verdaderamente se presentan en
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los pacientes y que en ocasiones de maneta temprana se manifiestan al encontrar

problemas para lograr el espacio necesario y suficiente para colocar el yeso de montaje y

que, desagraciadamente en otras, no se detectan sino hasta que se lleva a cabo el

tratamiento final al paciente y en muchos casos, tiempo después de su permanencia en

boca (meses y hasta años después), con las consecuentes complicaciones para el opeíadoi

y el paciente,

Además de la falta de fidelidad que se ha expuesto, existen algunas otras posibles

causas de fallas que incrementan el índice de errores en la clínica odontológica, debidas

principalmente al descuido durante todos los procedimientos o a la capacitación técnica

deficiente del cirujano dentista o sus auxiliares, por lo que se debe presta: atención a

todos y cada uno de los pasos a seguir y disminuir conscientemente esos errores con el

consecuente beneficio en el tratamiento al paciente

Por otra parte, llama la atención que algunos autores han cuestionado por los

resultados de sus investigaciones, la validez universal de la horizontalidad del plano de

Frankfort en todas las razas humanas y por lo tanto, su aplicación en los sistemas de arco

facial y articulador, También se pone en duda la suposición de que existe un paralelismo

entre el verdadero plano de referencia horizontal, el plano de Frankfort, el plano eje-

orbitario y el miembro superior del aiticulador Debido a ello es que pudieran explicarse

también las discrepancias entre los valores que resultaron al medir los ángulos en este

estudio y en los que se han mencionado, ya que de no haber una exacta correspondencia

entre esos planos, el plano que se estaría registrando con los arcos faciales aquí
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utilizados, tendría diferencias importantes para con el verdadero plano horizontal de

Frankfort.

También otros investigadores cuestionan que, si bien existen publicaciones que

sostienen que los puntos arbitrarios de referencia posteriores utilizados por los ateos

faciales estáticos, blindan una adecuada reproducción en la mayoría de los casos (con una

aproximación del 95% dentio de un radio de 5mm del verdadero eje intercondüar)4 para

los pacientes con relaciones inteimaxilares noimales, qué sucede o cómo deben

manejarse aquellos que presenten relaciones inteimaxilaies incorrectas con el fin de

corregir sus anomalías faciales,,

En los tratamientos odontológicos, la reproducción incorrecta de la inclinación del

plano oclusal afecta tanto la función como la estética del paciente Por eso es muy

importante la selección de los puntos de referencia, tanto posteriores como el anterior, ya

que ello orienta el plano horizontal de referencia y por lo tanto el plano oclusal que se

reproduce en el articulador, Un cambio en la posición vertical de un punto de referencia

que ocasiona un cambio en la reproducción de la posición de los modelos, aumentará el

riesgo de fallas en los tratamientos rehabilitadores, lo que ocasiona por ejemplo, cambios

de las guías condilares y por lo tanto alteraciones en los factores de la oclusión, como son

la altura y la inclinación de las cúspides de los dientes posteriores,

Existen algunos artículos que informan de estudios basados en modelos y análisis

matemáticos y geométricos,6'7'33'35 a través de los cuales se han evaluado y en ocasiones

cuantifícado las variaciones que se presentan a nivel ocíusal debidas a los en ores al

reproducir en aiticuladores semiajustables el eje intercondüar Los autores explican que
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los eiroies a nivel oclusal son debidos a que el errar de reproducción del eje intercondilai

produce un en oí en la reproducción de las guías condilares en el articulado: y en

consecuencia, al ser deteiminantes y factores fijos de la oclusión, se obtendrán de maneta

obligada errores a nivel de las superficies oclusales, es decir de la posición y oclusión

dentarias,

Weinberg4 en un estudio realizado sobre modelos monoplanos sin cúspides,

calculó un error oclusal en sentido vertical de 0 2 mm al nivel del segundo molar como

resultado de un error en la reproducción del eje intercondilar y su consecuente error en la

inclinación del modelo, lo que obviamente no podría ser menor en el caso de la presencia

de planos inclinados de las cúspides Bowley y Morgaño ratifican esta aseveración a

través de análisis geométricos y trigonométricos

Piehslinger y col.7 en su estudio evaluaron los efectos de los montajes en

articuladores utilizando arcos faciales arbitrarios sobre las relaciones oclusales, y

reportan que en 77% de los casos el eje intercondilar registrado por el arco arbitrario

presentaba más de 5 mm de error con respecto al verdadero eje, y además, evaluaron los

errores resultantes a nivel oclusal después de cuantifícar la variación en la altura que se

producía, es decir la modificación de la distancia entre el plano horizontal de relación y el

plano oclusal, y encontraron que los errores oclusales dependían del ángulo entre el eje

preciso y las inclinaciones de los movimientos del eje, Concluyen que por una variación

de 2 mm en la altura, se presentaba una discrepancia oclusal de por lo menos 0..1 mm, con

lo que, como se ha1 demostrado en otras investigaciones y es aceptado en el medio

odontológico actualmente, ese error de 0 1 mm a nivel oclusal es suficiente para producir
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alteraciones disfuncionales del sistema masticatorio, y por lo tanto justifican la necesidad

de aplicar procedimientos de ajuste oclusal extenso en los pacientes para finalizar un

tratamiento odontológico

Asimismo, existen muy pocos reportes de estudios que hayan evaluado, y mucho

menos cuantificado, las alteraciones a nivel oclusal debidas a los errores en el montaje en

aiticuladores en cuanto a la inclinación del plano oclusal con íespecto al plano horizontal

de Frankfort En este sentido, O'Malley y Milosevic37 concluyen relacionando que un

error o diferencia entre la distancia del plano oclusal con íespecto al plano de Frankfort

en la cabeza del paciente con respecto a la distancia medida en el montaje en el

aiticulador, de una magnitud de 3 mm al nivel de los incisivos, pioduce una variación en

la reproducción de las guías condilaies en el articuladoi de 2 grados; y señalan también

que en consecuencia se tendrá un enor en la inclinación del plano oclusal reproducido en

el aiticulador y, por lo tanto, a nivel de los contactos oclusales existirán diferencias

importantes, esto es, interferencias oclusales con su ampliamente demostrado potencial

generado: de alteraciones en los tejidos del sistema masticatorio, Reportan que, con base

en sus resultados, el aiticulador Whip-Mix mostró una lepioducción con menor magnitud

de esos errores,

Al comparar lo anterior con el presente estudio y con base en el intervalo de

confianza definido en él (ver tabla 4), se observa que el articulado! Whip-Mix presenta

errores graves en un 95% de los casos, con diferencias mínimas de 2.28 grados, mientras

que para el articulado! Denar Mark II se encuentra una diferencia mínima de 1,39 grados,

que si bien se observa por debajo del límite permisible de los dos grados, al observar su
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intervalo de confianza (tabla 4), se puede apreciar que los 3 32 grados demuestran una

amplia posibilidad de reproducir con errores por arriba de lo deseable,
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CONCLUSIONES

í; De acuerdo con los resultados de este estudio y con los publicados hasta la fecha, se

concluye que los sistemas de arco facial y aiticulador semiajustable Whip-Mix y

Denar no son confiables para reproducir las posiciones y movimientos mandibulares,

^ Los articuladoies estudiados presentaron un alto porcentaje de error al mostrar

diferencias mayores a los 2 grados entre los ángulos medidos en la cefalografía y la

radiografía de los modelos montados, que en el caso del Whip-Mix es de 3 2 grados

y en el Denar Maik II es de 2,4 grados en los casos analizados

§ Al construir un intervalo de confianza al 95%, se observa que el sistema Whip-Mix

presenta sobre el límite inferior 2 28 grados de variación, que es mayor que el

aceptable, mientras que el sistema Denar presenta una variación de 1.39 grados, lo

que indica que ambos producirán errores en el montaje que a su vez originan

interferencias oclusales mayores a 0,1 mm, que son causa de problemas

disfuncionales del sistema masticatorio, El sistema Denar pudiera reproducir con

mejor aproximación; sin embargo, las variaciones sobre el valor medio son mayores

alas esperadas,

£, Los aiticuladores Whip-Mix y Denar Mark II no se recomiendan para ser utilizados

en trabajos de restauraciones extensas, ni en aquellos en los que se debe variar la

dimensión vertical, como tampoco en aquellos tratamientos en los que se requiere la

precisión en la reproducción de los movimientos mandibulares,
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£, El cirujano dentista deberá tomar en cuenta que ante la pobre confíabilidad de los

articuladores semiajustables, será necesario que lleve a cabo procedimientos, tanto

para el diagnóstico como durante el tratamiento, que le permitan corroborar la

distancia entre el plano de referencia horizontal y el plano ocmsal en el paciente con

respecto a la reproducida en el articulador

t, Los resultados de este estudio muestran que la relación que guarda el plano oclusal

con respecto al plano de Frankfbrt en el cráneo de una persona, no se transfiere con

precisión (p>,05) a los articuladores semiajustables Whip-Mix y Denar Mark II

£, Deben continuarse los estudios en esta línea de investigación, considerando las

múltiples variables que inciden en la precisión de los sistemas de arco facial y

articulador, con la recomendación de homogeneizar una metodología con el fin de

conocer cuáles aparatos pueden ser los más confiables y contribuir a diseñar otros o

mejorar los existentes, así como diseñar procedimientos clínicos que prevengan las

fallas y permitan corregirlas en tiempo y forma,,

% Es indispensable que en la odontología actual todos los involucrados de alguna

manera con los articuladores reconozcan las limitaciones y la poca confíabilidad de

los aparatos Los fabricantes de esos instrumentos, buscando modificarlos para

mejorar su precisión; los académicos, impartiendo los conocimientos verdaderos

sobre los estudios existentes, para señalar los errores que pueden presentarse al

utilizarlos y evaluándolos para proponer alternativas de solución; y los cirujanos

dentistas, actualizándose en la utilización de los articuladores en la clínica con las

reservas correspondientes
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PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN A FUTURO

Debido a los resultados obtenidos en este y en otros estudios semejantes, se

debería hacer el esfuerzo para llevar a cabo investigaciones que peimitan conocer con

mayor detalle la fidelidad, precisión y universalidad de la orientación del plano de

Frankfort, como un verdadero plano horizontal con la posición erecta de la cabeza en

todo los sujetos, sin impoitar raza, edad o sexo,

Debe continuarse con estudios en esta misma línea de investigación, pero de

manera tal que se diseñe una metodología única para aplicarse a cualquier sistema de arco

facial y aiticulador Sería conveniente que se seleccionaran los que han presentado

errores de menor magnitud de entre los reportados en la literatura y a ellos se les aplicara

esa metodología..

Es conveniente también realizar otras investigaciones que permitan determinar el

límite en la magnitud de las diferencias que sea significativo para un tratamiento

finalizado; es decir, aquellos límites dentro de los cuales no se tendrían consecuencias

perjudiciales para el paciente o que no podrían ser compensadas o arregladas por el

dentista durante los procedimientos del tratamiento odontológico,

A través de nuevos estudios, se podrán y deberán mejorar los instrumentos y

diseñar técnicas paia su utilización, de tal manera que reproduzcan con mayor precisión

la fisiología del sistema masticatorio, Los esfuerzos deberán enfocarse al diseño de

procedimientos y técnicas que permitan corregir o compensar las diferencias en la

orientación de los modelos en los articuladores semiajustables, sean ellas producidas por
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errores tanto en la localización, transporte y reproducción del eje de bisagra, como de la

inclinación del plano oclusal con respecto a los planos de referencia horizontal,

Con el objeto de minimizar los errores durante el registro de arco facial y el

montaje en el articulador, deberá dedicarse mayor énfasis en la preparación y la práctica,

así como en los cuidados y dedicación por parte del dentista y el personal auxiliar que

realice actividades para esos procedimientos

Deberá continuarse con esta línea de investigación, tratando de cuantifícar con

mayor aproximación las diferencias y los errores en el montaje, tanto con respecto al eje

intercondilar, como a los planos y puntos de referencia horizontal, así como paia

encontrar y medir también los errores resultantes a nivel de las superficies oclusales; y

posteriormente, con estudios longitudinales, evaluar sus repercusiones fisiopatológicas en

los diferentes elementos del sistema masticatorio, con el fin de prevenirlas y rehabilitarlas

o curarlas,
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