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RESUMEN. 

INTRODUCCIÓN: El primer implante del soporte ventricular mecánico extemo 

(Thoratec), fue realizado por Glenn en 1982 en la Universidad de San Luis, en un 

paciente con falla ventricurar severa, con resultados satisfactorios como puente para 

transplante. Antecedente que nos lleva a iniciar el uso de este dispositivo en nuestros 

pacientes que presentan este problema. 

El presente trabajo reporta el caso de un paciente portador de cardiopaitía 

isquémica con l!Bsión de tres vasos, sometido a revascularización de miocardio, cursando 

con falla ventricular severa al · salir del bypass cardiopulmonar sin responder a las 

medidas habituales aun con apoyo de Balón de Contrapulsación intra-aórtico, por lo que 

se decide colocar el sistema de apoyo ventricular (Thoratec), siendo reintervenido 

quirúrgicamente en el postoperatorio inmediato por sangrado, continua su evolución en 

la unidad de cuidados intensivos postoperatorios con apoyo ventilatorio mecánico, 

inotrópico y Thoratec, con respuesta hacia la mejoría, al tercer dia del postoperatorio 

presenta infección de la herida quirúrgica, por lo que se reajusta el tratamiento médico. 

Se realizan tres ecocardiogramas de control con progresión favorable en la fracción de 

eyección, siendo inicialmente menor del veinte porciento, hasta llegar a mas del treinta 

porciento y con mejoría en la movilidad parietal segmentaría; debido a la respuesta 

satisfactoria de la disminución de inotrópicos y a los resultados ecocardiográficos se 

·· .. ;,.... 



decide retirar el Thoratec a los quince días de su colocación cursando las primeras horas 

s.iisfactoriamente con disminución importante de- la dosis de inotrópicos, al tercer día de 

su retiro el paciente presenta sepsis generalizada llegando al shock, asi como trastornos 

hamodinlilmicos manifestados como trastornos de la conducción del tipo del bloqueo A-V.· 

completo llegando al paro cardiorespiratorio sin responder a maniobras. 

CONCLUSION: El sistema de apoyo ventricular Thoratec es una valiosa 

alternativa terapéutica en pacientes con falla ventricular severa postcardiotomia. 

En este estudio pudimos comprobar su eficacia, ya que mejoró la función 

ventricular del paciente después de la implantación del Thoratec y sugerimos realizar una 

selección adecuada de pacientes que pueden recibir los beneficios de este aparato. 



SUMMARY 

The first extemal mechanical ventricular assistant device (Thoratec), was used in 

1982 by Glenn at the Saint Louis University in patients with severe ventricular failure with 

aatiafactory resuHa. This precedent input lead us to begin it's usage in our patient with the 

aam• diagnosis. Th• present study reports the case of a single patient with an isquemic 

cardiopaty, which has compromised three vassa. and who underwent myocardical 

revascularization with secondary severe ventricular failure after the heart-lung bypass 

with no response to medical treatment, neither to CBP, so we decide to place the 

vent!'lcular assistant device system (Thoratec). The patient únderwent a Sl!COnd 

quirurgical time eight hours later because the bleeding. The patient required 

postoperatory intensive care assistance, with mechanical ventilation, and medical 

support, it's response to therapy was for good at the first 48 hr. At the third day, we 

recognized local quirugical wound infection, which required antibiotic squeme 

modification. Three eco-cardiograms were performed as control. All of them showed 

improvement of three EF with a 20% at the beginning up to reach a 30o/o with a better 

segmentary a lower parietal motility due to a satisfactory response to inotropic usage; so 

on, we decided to abort the Thoratec in safe, 15 days after it's place ment. The next 72 

hours showed satisfactory patient's response to a lowered inotropic desage, After this 72 



hours period, the patient response tums sour, with septic data,- and hemodinac failure 

data, dueto CBAV, so the patient finally died. 

- concluded that the Thoratec is a valuable altemate thecnic in patients with 

-vere ventricular failure after cardiotomy, as - could appreciate in the ventricular 

function of our patlent, which improved significantly after Thoratec implantation -

suggest an adequate selection of patient, who may received it's benefits. 

·-... -:""'I! 



INTRODUccióN. 

El empleo de sistemas de soporte ventricular mecánico, logra hacer reversible la 

falla cardiaca postcardiotomia, logrando la sobrevida a largo plazo de pacientes, que de 

otra manera fallecen en la sala de operaciones. 

Este tipo de sistema es capaz de establecer un puente hacia el transplante 

carctfaco, en pacientes, que se encuentran con riesgo inminente de muerte, antes de 

contar con la disponibilidad de un donador. 

El primer implante fue hecho en marzo de 1982, por el Dr. Glenn Pennington en 

la Universidad· ·de San Luis, en un paciente con falla ventricular severa, siendo 

establecido como un puente hacia el transplante cardiaco. En México aun la experiencia 

es pobre, hasta el momento se han colocado dos dispositivos, con resultados no 

satisfactorios 1.2.3. 

En la literatura mundial se reporta que hasta marzo de 1994 se habían colocado 

515 soportes ventriculares con resultados subóptimos 1. 

En relación a los transplantes cardíacos, con el aumento de los pacientes que 

requieren este procedimiento y a la carencia de donadores, muchos de ellos fallecen en 

espera ... s. 

El sistema de soporte ventricular ofrece asistencia circulatoria completa. 

supliendo la función total de corazón desfalleciente, brindando "tiempo" ya que con este 



soporte, el tiempo máximo que se ha logrado ha sido de 246 días, permitiendo el 

aumento de probabilidades de obtención del órgano 1.•. 
El Thoratec es un tipo de soporte ventricular mecánico el cual consta de cllllnula 

arterial, cánula auricular, un ventrículo protésico de un multipolimero resistente doble 

valvulado y una consola, sistema que cumple las funciones hemodin•micas del corazóna. 

Este sistema de soporte ventricular (Thoratec), esta indicado en pacientes con 

dificultad en el destete del bypass cardiopulmonar, shock cardiogénico siguiendo a un 

infarto al miocárdio, puente para transplante y puente para la recuperación de función 

ventricular'·"ª· 

Las cardiopatias ocupan un lugar importante en las causas de muerte, siendo el 

primer lugar en MéXico la cardiopatía isqÜémica, la cual es una entidad fisiopatalógica , 

la cual cursa fr~uentemente con dal'\o ventricular siendo en ocasiones de grado severo, 

ha sido el motivo de presentar este trabajo, en donde se reporta el caso de un paciente 

con falla ventricular severa a quien se le aplicó el sistema de soporte ventricular 

(Thoratec), como puente para la recuperación de la función ventricular• . 

.. :""~ 



REPORTE DE UN CAso: 

Masculino de 48 ai'los de edad. Portador de los siguientes factores de riesgo: 

Hipertensión arterial sistémica, Hipercolesterolemia y tabaquismo. Angina estable clase 

dos de la sociedad canadiense de cardiología de cinco ai'los de evolución, en clase 

funcional 11 de la NYHA en el electrocardiograma se observa extrasistoles ventriculares y 

bloqueo de rama izquierda. La prueba de esfuerzo no es concluyente. La centellografía 

con talio y dipiridamol demostró isquemia severa anteroseptal y apical, isquemia 

moderada del septum inferior. El cateterismo revela lesión crítica de la descendente 

anterior aproximadamente del 100%. Coronaria derecha con lesión del 100% en el tercio 

vertical. la ventriculografía demostró hiposinecia del apex con una fracción de eyección 

del76%. 

Se realiza revascularización al miocardio a través de una estemotomía media y 

canulación aórtica y de aurícula derecha. La protección miocárdica se realizó con cardio 

plejia mixta intermitente, siendo inefectiva, por lo que en momentos fue continua. Se 

revascularizó la descendente anterior con arteria torácica intema izquierda, la coronaria 

derecha con arteria gastroepiploica derecha y la primera diagonal con vena safena 

reversa. Con tiempo de pinzamiento aórtico de una hora nueve minutos; Al salir de 

bomba presenta falla ventricular izquierda severa. manifestada por trastomos del ritmo 

del tipo de la fibrilación ventricular intermitente, alternando con ritmo sinusal, manejad~ 

··:--,; 



inicialmente con múltiples descargas del desfibrilador con un total de 750 Joules. Se 

decide apoyar nuevamente en circulación extracorporea con la finalidad" de repo-r el 

miocardio, se realiza un nuevo intento de salir de bomba, ahora con apoyo de inotrópicos 

con malos resultados. por lo que se apoya con balón de contrapulsación intra-aórtiC., 

obteniéndose el mismo resultado decidiéndose colocar el sistema de apoyo ventricular 

izquierdo (Thoratec), iniciando con la precoagulación de las cánulas y colocando la 

cánula de entrada en aurícula izquierda a través de la orejuela, y la cánula de salida en 

la raiz aórtica conectándose al ventriculo protésico y así mismo a la consola, programmc:ta 

en modo asincrónico con frecuencia de 40 y un porcentaje de sístole de 20 hasta lograr 

llevarlo a una frecuencia de 60 con porcentaje de sístole de 30 y en modo de volumen; 

Tolerando adecuadamente el destete de Ta circulación extracorporea, con tensión arterial 

sistémica de 1~0/80, presión auricular izquierda de 22 y con apoyo inotrópico. 

El paciente presentó edéma agudo de pulmón y edema cerebral, reinterviniédolo 

ocho horas después por sangrado excesivo a través de las cánulas de drenaje, siendo 

hasta 2000cc en ocho horas, encontrándose sangrado arterial en un vaso intercostal y 

de una rama de la gastroepiploica derecha en cavidad torácica. por lo que se realiza 

hemostasia. 

Continua con apoyo mecánico respiratorio e inotrópicos con una tendencia en la 

mejoría de sus parámetros hemodinámicos. Al tercer día postoperatorio cursa con fiebre 

secundaria a infección de la herida quirúrgica la cual se maneja con esquema especifico 

de antibióticos. 

Al noveno día de postoperatorio, momento en que se había logrado disminuir la 

dosis de inotrópicos se realiza ecocardiograma transtorácico encontrando muy mala 

función sistólica global del ventrículo derecho y un fracción de eyección menor del 20% . 
.... 



Continuando su evolución hacia la mejoría, al decimotercer día de postoperatorio 

se re•liz• nuevo ecocardiograma transtorácico -con dobutamina reportándose mejoría 

significativ• de ,. función sistólica global con fracción de eyección mayor del 30%. 

Por lo que al decimoquinto día de postoperatorio se decide retirar el apoyo 

ventricular extemo izquierdo manejándose en parámetros basales tolerando el destete 

paulatino de inotrópicos hasta llegar a dosis mínimas. 

Presentando al decimoséptimo día salida de material purulento por herida 

quirúrgica, sonda de drenaje mediastinal y por los orificios de emergencia de las cánulas 

del ventriculo externo, llegando al shock séptico irreversible acompaftado de trastornos 

hemodinámicos manifestados por trastomos de la conducción del tipo del bloqueo A-V 

completo y fibrilación ventricular sin respoñder a maniobras . 

. ·-;?"! 



CONCLUSIONES. 

La asistencia ventricular externa con Thoratec es una excelente altemativa para 

aquellos pacientes de alto riesgo que presentan falla ventricular severa secundario a 

cardiotomía y que no responden a medidas terapéuticas farmacológicas y/o al uso de 

Balón de Contrapulsacion, por lo que consideramos conveniente continuar 

seleccionando nuestros pacientes con la posibilidad de restaurar su función ventricular o 

bien a quien tenga la posibilidad de continuar en espera de un transplante cardiaco, ya 

que este procedimiento no es innocuo puesto que se ve rodeado de ciertas adversidades 

como son el sangrado postoperatorio y la infección. 

La asistencia ventricular extema (Thoratec), es un último recurso para lograr el 

destete del bypass cardiopulmonar en aquellos pacientes seleccionados en que las 

medidas habituales han fracasado. 

El apoyo ventricular con Thoratec, resulta efectivo para mejorar la función 

ventricular residual de un paciente el cual ha sufrido falla ventricular severa 

postcardiotomia. 

···= .... 
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